
Uebcr 


die iieue franzosische 

Methode, 

Blasensteine 

olme 

Steinsclinitt 


7.u cnlferncn 


Yon 

Dr Philipp Seifert 



Greifs-vvald , 

in der alademischen 13 u cliha ndlun g 

1826 

r 


IV 


neue franzosische Erfindung'dem teutschen 
medicimschen und chirurgischen Publicum 
zur Nachahmung und Fortbildung zu uber- 
geben — 

Dafs sie jene verdient und dieser bedarf, 
glaube ich in den nachstehenden Zeilen ge- 
zeigt zu haben — In diesen Miltheilungen 
habe ich mich der strengsten und unge- 
schmuckten Walirheit befleifsigt, und nur 
das gesagt, von dessen Puchtigkeit ich uber- 
zeugt war, daher kann ich meine Sclnlde- 
rungen der neuen Methode, so wie die bei- 
gefugten Zeichnungen — welche zum Theil 
nachden Originahnstrumenten mit,Genauig- 
keit angefertigtisin’d — als richtig und’ un'- 
verfalscht verb ur gen — - ;/ i ' < < 

' Ohne weitschweifig werden zu wdllen, 
habe ich diejenige Yollstandigkeit zu errei- 
chen 1 gesucht, ivelche fur den Zweck dieser 
kleinen Abhandlung nothwendig war, die 
denjenigen meiner Leser, welche die neue 
Erfindung practisch versuchen wollen, die- 
jenigen Aufschlusse geben sollte, welch er sie 
fur ihren Zweck bedurfen werden — 

( ■ Ereilich hat man schon m Teutschland 
vor diesen, Blaltern Manches uber den hier 
behandelten Gegenstand gelesen, dasjenige 
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inzwischen, was xnir davon bekannt gewor- 
dcn, konnte lbr Eischeinen.niclit^ erlnodern; 
da 'jene Mittbeilungenf tlieils, unvollstandig 
waren, theils auf Unriclitigkeiten berulien. 
Ersteres gilt von dem Aufsatze des Hrn Dr. 

D , , ■ i , - 1 i , 

Kranichfeld m Rust’s Magazm — emem 
Auszuge des Berichtes, welchen Percy der 
Academie der YVissenscliaften uber die 
neue Melhode macbte — , lelzteres von dem, 
was Harveng in dem drillen Heft der Hei- 
delberger climschen Annalen bekannt ge- 
macht hat, wo von alien den beigefuglen 
Abbildungen der jetzt gebrauchlich seyn sol- 
lenden Instiumenle kein einziges ucblig, 
nocb uberliaupt practiscli anwendbar ist; 
anderer unbedeutender Andeulungen m an- 
dern Zeilschriften mclit zu gedenken 

Eins werden die Leser der nacbfolgen- 
den Paragraplien m diesen freilich vermis- 
sen — icb meine die Anfuhrung derjemgen 
Ptesultale, welclie die immer liaufiger wer- 
dende Erfahrung in der lctzten Zeit gelehrt 
bat, es ist lneruber aber in Frankreich noch 
nichts offenthch bekannt gewoiden, und mir 
liat es nicht gelingen wollen, Privatnachricli- 
ten daruber zu erhalten. 

Mogen die nachfolgenden Zeilen hrn- 
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rdicliend ! Seyn[ f der 'lieufen- Erfindtidg' ifi 
Teutschland^ > Em gad g zu' verscliaffen ; unci 
ihr 'di'ejemge' Aikbreitutig' zu^geben, welchd 
sie>verdierff <- >■ 

G r e i f s‘w aid, im TNo venibef 1825 * 
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I. 


Einleitnng. 

§. 1. 

Die netie franzbsisclic jMetliode, Blascnsleinc ohne 
Stcmschmtt zu cnlferncn, bcraht auf tier Moglich- 
keit, cm rundes, geradcs Instinmenl (Sonde) dtirch 
den Canal dcr Harnrohrc m die Holilc der Blase 
zu fuhren. — 


§ Q. 

Die Anwcndbarkeit der geraden SondCj sow old 
bei weibhcben als mannlichen Indmducn, isl keme 
nene Erlindung m dcr Chirnrgic, wic man m Frank- 
rcich und Teutschland cine Zeitlang gcglaubt hat, 
lhre Kenntnifs gehort oline Ziveifcl cmcr altercn 
Zeit an, ohne dafs sie fur cinen wichtigcn iherapcu- 
tischen Zweck fruhcr als jetzt benutzt wordcn ware 
Schon Dechamps behauptel in seiner schatz- 
haren, kaum hmreichcnd bckanntcn Schnft ubcr 
den Stemschnitt *), dafs schon Albucasis die gc; 
rade Sonde gekannt, anzuwenden gelehrt und m sci- 
nen Schnften abgebildet habe. Unseres Eraclilens 


•) Dech amps traitc hlsiorlque ct dogmatique de la 
faille Paris, 1796 Volume 1 page 220 , , 

1 
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liegt wenig daran, zu ermitteln, ob DeC-bamps Be- 
liauplung gegrundet sey, oder auf ciiiem Inthum 
berube, bei einer gcnaueren Betraclitiing wird es 
mzwiscben sebr nngewifs, ob jener Wuftdarzt ]e die 
gerade Sonde gekannt habc, nnd an dt?r Stelle, anf 
welcbe Dechamps sich bernft, von einem solcben 
Instrumente babe spreclien wollen DePn dieses isl 
weder in seiner Besclireibung, oder an den, m den 
verscbiedenen Ausgaben nur von roller Hand ausge- 
fubrten Abbildungen zu erkennen, nocb entspnclit 
die von ihm fur die Anwendung des Instruments bc- 
scbnebene Encbeirese dem bei der gei'aden Sonde 
unerlafslicben Verfahren, da er gegen das Ende der 
Operation das Instrument track dem Efatetleib'e m 
erbeben will, eme Richtung, welcbe defjenigen, ! die 
das Instrument zu diesem Zeitpunkt der Operation 
annehmcn mufs, gcradezu widerspricbt, nnd bei wel- 
cber es unmoglicb in die Blasenboble drnigen kann 
Mag dem nun aucli seyn,- wie ihm wolle, so isl 
es dock wemgstens gewifs,^ dafs schon im Jabre 1769 
Lieutaud *) m Frankreicb von der Anwendung 
der geraden Sonde sprach, nnd sie bei mcht zu 
rober Hand in alien Fallen fur anwendbar biell, wo 
aucb denrgebogenen Catheter der Emgang zur Blase 
durcli die Harnrobre freisteht Yierzig Jahre spater 
zeigte cm andercr franzosischer YVundarzt, Mon- 
taigu**) in einer im Jabre 1810 erschienenen Inau- 
guralscbnft aufs neue die Mogbchkeit, nut cmcr ge- 
raden Sonde durcb den genannten Canal m die 
Blase dringen zu konnen, und vielleicbt fanden sicb 


‘) L i cut aud , precis de JHedectne pratique Paris 1769 
Vol I pag 648 ' 

") Iflontaigu , propositions sur l es rnaladi es de I’uretre 
Paris 1810 - * 
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nocb mehrere, auf die geradc Sonde Bezug habende 
Stellen m andcren, mein oder minder altercn Scbrif- 
ten, uenn diese lnnreicliend gekannt waren 

Die fianzosischc Clnrurgie hat jedoch die 
Kenntnifs von dcr Anwendbarkeil der gcraden Sonde 
me benutzt, nnd jcnc Andentungen schemen enlwc- 
der nie gehoiig bekannt, oder bald veigcssen wor- 
; den zu sejn, bis die neucste Zcit, dicsem Gegen- 
stande mein Anfmcrksamkcit schenkend, iln Anden- 
ken, naebdem die Saebe selbst mebt mebr neu 
war, hmtcrlicr erncuertc. Auch balle so lange 
der gerade Catheter — so viel daruber oflcnllich 
bekannt geworden — in Frankreicb nie Emgang in 
die Praxis gefunden. 


§. 3 . 

So lange man an der Moghchkeit, cine gerade 
Sonde anwenden zu konnen, zvcifclte, und vermoge 
der anatomischen Bcscbaffcnbcit dcr Harnrohre den 
Emtritt durch dicsen Canal m die Holile dcr Blase 
nnr fur cm solches Insirament moglicb bielt, das 
den Krummungen, welcbe die Harnrobre m 1I1- 
> rem Verlanfc zu machen sebemt, entspiaebc, und 
mitbm selbst gebogen scyn sollle — so lange mufs- 
ten aucb alle Vcrsuche, uclcbe man bisber gemaebt 
bat, um auf mechaniscliem, unblutigcn Wage Bla- 
sensteme zu zerstoren, scheitern, wemgstens konn- 
ten sie me practiscben TVerth fur die yVissenscbaft 
gewinnen 

Obscbon einige, von Laien an sicb selbst ver- 
richtete und mit Erfolg gekronte Versuchc, sicb, 
i wena gleicb nut grofser Langsamkcit und Schwicrig- 
keit, dennoch ohne blutige Operation von ihrcm 
r Stein zu befreien, zur offentbehen Kenntnifs gckom- 
men sind — wobm'der bekannle Fall des Obersten 

1 * 



4 


Maitin *)_ gebort, welchei >durch cine gebogene 
Feile auf den Stein eimvnkte, und der nbnliclie 
ernes Moncbs von' Citeanx, von welcbcm Percy 
spricht **), der durch eine elastische, gebogene 
Rohre emen geraden, dunnen Meifsel in die Blase 
brachte, und durcli kurze, leise Scblage auf diesen von 
dem Stem nacb und nach kleme Stucke absprengte ■ — 
so ist es dennocb leicht emleucbtend, , dafs em- 
mal nur die eigene Hand des Kranken diese liocbsl 
unvollkommenen Instrumente anzuwenden verm o elite, 
da sie allem im Stande seyn konnte, die anzuwen- 
dende Kraft zu beurtheden, bei dem leisesten Scbmerz 
das Instrument anzuhalten, die Operation zn unter- 
brechen, und so, in lhren Folgen gefalnbcbe ,Yeile r 
tzungen zu vermeiden, — dafs daber jene unanwendbai 
gewesen seyn warden in der Hand ernes Operatenrs, 
und dafs von ibnen kerne Vervollkomnung ausge- 
ben konnte, welcbe fur die Wissenschaft AYprth 
geliabt haben wurde — , 1 , , 

Bben so wemg konnte das von dem Scbottkui- 
der Eldgcrton im Jabre 1S19 ***) vorgescblagenc, 
auf die Krummung der Hainrohie begrundctc und 
auf erne, dicsci entsprechende Weise gebogene In- 
strument nut Nutzen versuebt, nocb viel wemger all- 
gemem emgefuhrt werden, da erne rolnende Be\ve T 
gung nur fur das ganz gerade Instrument moghch 
und eneichbar ist Durch eme solclie aber auf 'den 
Stein selbst emzuwirken, ist unerlafslicb notliwendig, 

*) Arncmanns Maga7in fur "Wundar7ncil>.unst 2 Bd 
S 413 Schrcgcr, Grundnfs der clururgischcn Operationen, 
2tc Aufhge. S 424 

**) Rapport, fait a V academic rotate d6s sciences sur Ic 
nouieau moycn pour detruirc la pterre dans la Bessie, par 
Ch a ussier et Percy Pans 1824 p 17 < 

***) Edinburg Medical and Surgical Journal, 1819 
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da dnreb kcme andere Bewcgung die Wirkung des 
Inslinments kiaflig genug gcmacbl wciden kann, um 
den Vorzugcn, wclcbc es voi dci Opeiaiion des 
Slcinscbmlls baben soli, zu cnlspicclicn, alle gebo- 
genen, za diesem Zwccke cingeiicblclen Xnsuamcnle 
abei cilauben nur dureb Ilm- nnd Ilcizicbcn der- 
selbcn auf den Stem emzmurken, nnd smd wegen 
daiaus entsprmgender Unsicberbeit, Gefabr und zir 
langcr Dauer dcr Operation venverfbeb. — 

§. 4 

In Tentscbland sebeint Gruilbnisen *) dei 
Ersle gewesen zu seyn, wclcbcr im Jabre 1813 von 
dei Moghchkcit det Emkdurang dcr gccadca Sonde 
dnreb die Hainrobrc m die Blase nicliL nm spiacb, 
Sondern sie aucb dnreb angcstellte Ycrsucbe be- 
wies Die Unzwcckmafsigkcit ernes bicrauf be- 
grundelen, zur Entfernung dci Blasenslcme auf nul- 
derem YVege bcslimmtcn Ycrfabrens und die mil 
der Anwendung des dazu vorgescblagenen Instru- 
ments verbundene Schwicngkcit, mitlelsl cincr cin- 
facben Metallscbbnge den Stem zu crgreifen, und 
die Gcfahr, ibn, wenn er wirkbeb gefafst, wieder zu 
vcrlieren, und die Blasenwande zu verlctzen, mogen 
der Grund gewesen scyn, dafs diese Yorschlage 
mebt allem niclit weiler ausgebildet, nocb practiscb 
angewendet, sondern dcr Yergcssenbeit ubergeben 
wurden, womit aucb die crwicsene Mogbcbkeit dei 
Anwendung einer gcraden Sonde fur die teutsebe 
Chirurgie wieder vcrlorcn gmg, oder wenigstens nn- 
benutzt blieb 


®) Salzbuigcr mcdicimstli-cliirurgischc Zeitung 1813 ] 

289 ff und Fig 1 — 9 
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§ 5 

In Frankreich wurdcn Gruithuisens Yersuche 
und Vorschlage eist hmterher bekannt, als manche 
neue Erfindungen dieser Art zu weiteren Nachfor- 
scliungen Veranlassung gegeben batten Ganz un- 
bekannt waren jene wemgstens nocb im Jahre 1822 , 
als ein junger franzosischcr Anatom, Amussat, sicb 
mit Untersuchungen uber die anatomische Beschaf- 
fenbeit der Harnrohre beschaftigte, und dadurcb — 
obne die fruheren, alteren Andeutungen dieser Art 
zu kennen — aufs neue die Moglichkeit erkannte, 
mit Leiclitigkeit cine gerade Sonde durch den Canal 
der Harnrohre in die Hoble der Blase zu fuhren. 
Er machte seme Untersuchungen hald darauf m den 
Archives generates de Medecine m einem sehr le- 
senswerthen Aufsalze bekannt *), und begrundete 
darauf die Erfindung ernes neuen, zur Zermalmung 
der Stemc m der Blase beslimmten. Instruments, 
welches jedoch von dcm Erfinder selbst me offent- 
hch bekannt, gemaclit, noch irgendwo practisch an- 
gewendet worden ist, und jetzt, wegen seiner germ- 
gen Zweckniafsigkeit, dei Yergessenheit ubergeben 
zu seyn schemt — 


§ 6 

Die Resultate dcr Amuss at’schen Untersu- 
chungen benutzte mzwischen ein anderer Panser 
YYundarzt, Le Boy, zur Erfindung besserer Instru- 
mente fur denselben Zweck, das heifst solcher, welche 
geeignet seyn konnten, Blasensteme in der Blase zu 


*) Remarque sur I’uretre de Vliomme et de la femme 
par HI A muss at , aide d’anutonue a la faculte de Medectne 
de Paris, in Arclmes gene f de Med Tome IV pag 01 u 
647 
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zerstoren, nnd Slcinkranke obne 'Steinschnitt atif 
emcm viel nuldcrcn YVege von ilircm Ucbcl zu 
Jbcfreicn — Das erste Instrument dicser Art wurdc 
sclion im .Turn 1822 m Frankreicb offenlhcb bekannt 
gemaebt nnd kurz beschriebcn *), und sowobl die- 
ses als cm zweites Instrument von demsclbcn Eifin- 
der zu Anfang dcs Jabrcs 1823 der Academic dc 
C/iirargic m Paris vorgclegt. Indefs 'benulzte Le 
Roy seine Erfindung nocb mebt lur die Piavis, 
tbcils well sic dnreb Yersucbe nocb niebt binlangbcb 
gepruft und bcstaligt wai, tbeils t weil die Gclegcn- 
beit fur die Airucndung an Lebenden fcblen moebte 

In demsclbcn Jahre, 1S23, ersclnen zu Paris 
eme Scbrift dcs Dr Civialc uber die Urmveibal- 
tungen § **), m wclcbcr er ein Instrument fur den- 
selben Zweck vorscblug, besebneb und abbilden 
liefs, Welches aber vegen seiner sebr Ledeutcnden 
Mangel me practiscb angewendet worden isl, aneb 
mag sich der Yerfasser von der Unzwcckmafsigkeit 
desselben uberzeugt baben, da er vor mebt langei 
Zeit die ubngen Excmplare seiner Scbrift an sicb 
kaufte, nnd sie so dem Bucbbandel entzog. 

§ 7. 

Zu Anfang des .Tahres 1824 fing Civiale •— 
welcber zu derjenigen Klasse von Wundarzlen (Jffe- 
decins Lithotomistes) geliorl, die sicb in Frankreicb 
aussebbefsbeh nur mit Stcinoperationen besebaftigen, 
wodurcb er leicbter Gclegenbeit linden mufste, die 
neue Erfindung 'pracliscb zu versuchen — 'an, m 
Gegcnwart der ausgezeicbnetsten Panser Aerzte und 
tj 

f 

*) Revue medicate Tom VIII pag 243 

**) Civialc, nouvelles considerations sur les retentions 
d’urinc Pans 1823 
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"Wundarzte, verschiedene Operationen dxeser Ait 
an Lebenden mit Glixck zu verricbten, jedoch nicbt 
mit dem, m scmcm oben angeftilirlcn Werke be- 
schriebcnen nnd abgebildelen' Instrument, sondern 
mil einem andern, welches er auch' noch heute ge- 
braucht, nnd welches mit geungen Abanderungen 
dasselbe ist, welches Le Roy der Academie del 
Clnrurgie zui Prufung vorgclegt hatte — 

Ci vial e reichte daiauf der Academie der 
Whssenschaften eme Denkschnft uber seme neue 
Methode — wie er sie nannte — em, nnd bat um 
erne Prufung nnd offentlithe Beurtheilung derselben. 
Die Academic beauftragte damit die Herren Percy 
und Chaussiei, welche mehreren von Civiale 
glucklich verrichteten Operationen beiwolmten, und 
in demselben Jahre emeu Bencht hcrausgaben, der 
sehi vortlieilhaft uber die neue Methode, welche 
Percy damals „ Methode Civiale “ nannte, spracb. 


§-s; , . 

Seit dieser Zeit machte jedei der beiden ge- 
nannten Aerzte, Le Roji und Civiale, dem an- 
dern das Prioritatsrecht der Eilindung streitig, und 
jcder behauptete fortan, der erste Ei finder zu seyn. 
Hier mag fur unsern Zweck sehr wenig daran lie- 
gen/zu unteisuchen, oder zu enlscheidcn, welchcm 
von beiden das Prioritatsrecht der Erfindung zustehe, 
oder ob beide gleichzeitig, gleichcn AAeg emschla- 
gend, zu gleiclicm Ziele gelangt smd Ich \erweise 
in dieser Beziehung rneine Leser auf den Beschlufs 
der Academic der Wissenschaften, welcher von die- 
ser, bei Gelegenheit der jabrlichen Preisveilbcilung, 
am IS ten August 1825, an die genannten ’diei 
Aeizle, Amussat, Le Roy und Civiale erlassen 
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ward, und an der auf dlesen Gegcnstand Bezug ha- 
Lcnden Slelle folgendermafscn laulcl 

„ Die 'Academic hat lhrcm Berichlerstalter auf- 
„getragen , 1 auf cine chrcnvolle Wcisc dci Na- 
„mcn der HHrn Amussat, Lc Roy und Ci- 
„viale zu envubnen, des lctzlercn v r egen man- 
,jclicr von lhm mit Gluck an Lebenden vcrrick- 
„lcten Operalionen dicscr Art r des crsleien we- 
„gcn der von lhm ausgegangenen genaueren 
„Kenntmfs des anatomischcn Zuslandes der 
„Hamrohre, welcke den Instrumenlen emige 
„Bewegung erlaubt, und des zweilen cndlich, 
„wcil er diese Inslrumcnte erfunden, 
„hier anfertigen lassen, und von Zeit zu Zeil 
„dte Vcrvollkomnungen bekannt geraaebt bat, 
„welche aus semen Versucken liervorgegangen 
„sind *).“ 

§ 9 . 

v Civiale selbst — -wclcber, wenn niclit seine 
Operationen, dock wemgstens seine Inslrumcnte mil 
dem Scbleier des Gcheimnisscs umgeben zu wollen 
sebemt — hat seit langer Zeit cine ansfuhrliche 
Scbnft uber diesen Gegcnstand versprochcn, velche 
aber noch 'niclit crscluencn ist, aucli wolil nocli 
langc mcht lierauskommen wird Ganz Frank- 
leich ist unzufneden, dafs cr seme Inslrumcnte und 


*) L‘ Academic a charge son rapporteur dc citcr honora- 
hlemcnt les noms dc MM Amussat , Leroy ( d’Etiollc) ct 
Civ i ale ce dernier , comme ayant pratique aeec succis quel- 
qucs-uncs de ces operations sur le meant, le premier , pour 
avoir mieiix fail connailre la stiucturc dc l urctre, qui permet 
l action hbre des instiuments, ct le second pour les avoir irna- 
ginis, les avoir fait cjcccutcr, ct pour avou fait connaltie suc- 
c'ssu cment les perfcchonnemcns qitc ses essais lut ont suggcrcs 
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Erfahrungen niclit offentlich bekannt macht, und 
kemem Instrumentenmacher bisher die Emsicht -in 
jene gestattet hat, weshalb ■ auch nocb Niemand m 
Pans diese Instrnmenlc genau nacb seiner Angabe 
anzufertigen lm Stande ist Man hat von ibm nber 
diese neue Methode bisber nichts gclesen als vier- 
zebn Bcobachtungen von Kranken, welche er nacb 
und nach opernt hat, jenc linden sich worllich wie- 
der in den Heidelberger cbmscben Annalcn 1m dnt- 
ten Heft 

Le Roy bat dagegen kurzlich in emer eigenen 
ScbnftjSeme Erfindangen publicirt *), und zugleich 
Abbildangen von semen Instrumenten gegeben, jene 
Abbildungen smd aber so scldecbt und fehlerbaft 
gezeichnet, und ihre Bescbieibung so leicht und 
flucbtig , - dafs sie scbwerbcb fur andcre als mit den 
bebandellen Gegenslanden genau vertraute Leser 
von lrgend einer Seite ausreichcnd sejn mochten. — 


n. 

Von der Structur der Harnrohre, 
Behufs der Einfuhrung des geraden 
Instruments. 

§. 10 . 

Da die Harnrobre dasjenige -Organ ist, dnrch 
dessen Canal die fur die Zcrkornung und Entler- 


*) 1 Expose des divers procedis pour guerir de la pier re 

sans avoir reconrs a l’ operation de la taille, par J Le Roy 
Pans 1825 8 
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ruing der Blasenstcinc bcstimmten Inslrnmente ihrcn 
Weg nchmen mussen, und die Moglichkeit der Em- 
fulirung diescr auf dem anatomiseben Zusiande jenes 
Organs bernbt, dessen Kenntnifs durcb die fruheren 
Untersncliungen Amussats *) nnd die spateren des 
Professors Lis franc **) icrmehrt nnd bencliligt 
ist, so mag cine knrze Erwahnnng der, ans jenen 
Untersucbnngeri bervorgegangenen Resullale niebt 
nnwiebtig scyn, da die Bekanntscbaft mit lhncn un- 
erlafsbcb ist, wenn die Operation mit Lcicbtigkeit 
und Sicberbeit ansgeubt werden soil 

In dieser Beziehung kommen bier die Lange 
nnd "Weitc, besonders aber die Krummung des 
Harnrobrencanals m Betracbt. — 

§. 11 

Die Lange der ganzen Ilarnrobre von ciner 
Mundung bis znr andera und ihrcr emzclncn, dnreb 
verschicdene Lage und verschiedcne Umgebungcn 
unterscbicdenen Tbcilc ist fur den vorbegenden 
Zweck von geringercr ^^Vichtigkeil, doch fur die 
Emrichtung der Instrumenle und dnreb einige Bc- 
ziehungen auf ibre Emfubrnng nlcbt obne Interesse 
fur die Ausubung der Operation — 

Die emzelnen Schriftstcller, , wclche die Harn- 
rohre genauer untersoebt baben, stimmen in den 
verscbiedcnen Angaben ibrer Lange mebt ganz 
uberem. 

Wately '***), welcber in acbt nnd vierzig Lci- 


" ) Archives generates de Jlledecine a a 0 
**) An eadem contra vurias urethrae coar ctatioms species 
medela<‘ Auctore J Lisfranc Parisus JUDCGCXXIJT > 

***) -dn improved method of treating strictures in the 
urethra by Thomas Wately London 1816 
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chen die Harnrolire' maafs, beliauptet, ihre grcifste 
Lange von 6mem Orificinm bis zum andern me- uber 
neun Zoll und sechs Limen gefunden zu baben. 

A muss at giebt sie nur auf ncun Zoll an 
Lisfranc dagegen fand bei neueien, l an zwolf 
Indmduen angestellten UntersuchuAgcri * die germgsle 
Lange noun, die mitllere’zehn, und die bocbste Lange 
der Harnrolire bei cinem Subjecte eilf Zoll 1 
1 Die pars prostahca , d b der bintere Theil der 
Hainrobie vom Anfange ' dieses Canals am Blascn- 
balse bis an die S telle, welcbe unmittelbar unler 
dem Scbaambogen liegl, mifsl m dieser Ricbtung 
nach Boyer *) funfzehn bis sccbszelm Limen, 
nacli Due amp **) zwolf bis vierzebn Limen, 
nacb Amu s sat zwolf Limen, und 
nacli Lisfranc nur aebt bis eilf Limen Nur 
im kranken Zustande fand er diesen Theil* lan- 
ger, und bei vxer Individuen zwolf bis siebcnzebn 
Limen lang 1 ’ 

Die pars membranacea, d b. < die Harnrolire 
vom Durcligange unter dem Scbaambogen bis an 
die Stelle, wo sie vollig vom corpus spongiosum um- 
geben wird, ist an ibrer oberen‘Wand langer als 
an der untern,- weil > das corpus spongiosum sicli 
weiter nacb unten als nacb oben erstreckl Die 
obere AVand dieses Tlicils nnfst nacb Lisfranc 
nie r unter sieben und me uber eilf Limen, die untere 
AVand zwisclien viei und sccbs Limen 

Die Lange der pars spongiosa, d b. der Harn- 
robre vom 'corpus spongiosum bis zum orijicium cx- 


*) Bojcr trade complet d’analomu 4 eme edition Pans 
1815 "Tom IV pag 539 

**) Du camp trade des rttcntions d‘ urine causets par Ic 
rclrccisstmcnt de l uretre 2 me edition ' Paris 1823 § 24 
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ternum, ist fur den , liier in Beliacht kommcndcn 
Zweck von dcr gcrmgslen ’Wichtigkcil, und cigiebl' 
sitb anS dcm oben Gcsagton von selbsl. s , 

§ 12. 

. Die Dnrcbmesscr der Ilarnrobrc sind dcm gan- 
■zen Yerlauf dieses Canales nacli an den emzelnen 
Stcllen seln ungleicb nnd veiscbicden, ,und we- 
gen der Dickc, -\vclcbe man den anzmvendenden In- 
.strumenten geben kann, von bcsondcrem Intel esse. 

Die pais piosiatica bat nach Lisfianc did 
Gestalt zweier knrzei, mit lhrerjstumpfen Spit/e gc? 
gencmander gelegler Kegel, nnd mifst im gesnnden 
Zustande an lhrem vordernund hintein Ende ,viei, 
in der Mitte drci Lmien — In andern Fallen land 
er den grofsten Dnrclimesser funf, und den genng- 
sten zwei nnd eme lialbc Lime bctragdnd Dicse 
ungewohnliche Engc aber beruhet nacli ‘ lhm auf 
cinera krankliaftcn Zustande dieser Tlieile, und 
kommt bei gesunden Individual mebt vor 

Home *) — nacli dcssen Untcrsucbnngen es 
scbeint, dafs die Dnrcbmesscr der Harnrohre bei 
altcren Subjccten bedeulcnder als bei jungeren sejen 
— , fand die pais prostatica , , , 4 , 

a ) am Blasenende vier und cine balbe bis funf 
Lmien, 

b ) untcr dcm Scbaambogcn drci und eme balbe 
bis vier Lmien, und ■ 

c ) m der J^Iilte funf bis sechs Lmien wcit — , 
Die pars membi anacea maafs nacb Lisfranc 

m zwolf normal gebildeten Leichen. , 


*) Practical observations on 'the treatement of the strictu- 
res in the urethra by Ev Home 3th edition fond 1805.' 
Tom I pag 24. sqtj. . , , , t , 
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a ) vor dem Schaambogen vier und elne halbe 
bis funf Limen, 

b) am vordern Ende, zwischen dem Anfang des 
corpus spongiosum , drei und eine halbe bis 
zu vier und emer halben Lime. 

Home giebt dieselben Durchmesser gegen die 
Prostata zu auf vier bis funf, gegen deri Bulbus zu 
auf zwei und erne viertel bis vier Limen an. ' 

Der ubrige Theil der Harnrohre, die pars spon- 
giosa, ist nacb dem Schaambogen zu am weitesten, 
Und \vird bis zur fossa navicularis allmabbg enger, 
und bildet also emen, mit der Spitzc nach vorn ge- 
nchteten Kegel, dessen grofster Durchmesser sie- 
ben, der genngste vier Limen betragt. 

* j 

' §. 13. 

Nacb dem oben Gesagten wurde — wenn wir fur 
die Durchmesser der Harnrohre im gesunden Zu- 
stande die neuesten Untersuchungen Lisfranc’s 
zum Grunde legcn — die grofste YV^eite des gan- 
zen Canals auf sieben, seme grofste Enge an emer 
emzigcn Stelle sicb auf drei Limen belaufen. 

Daraus •wurde liervorgehen, dafs ein Instrument 
von vier Limen un Durchmesser, m Bezug auf seme 
eigne Dicke, durcb die pars spongiosa der Harn- 
rohre ohne Schwieriglceit gefuhrt werden konne, 
dafs diescr Canal aber m der pars membranacca 
dazu in emigen Fallen emer Erweitcrung von ei- 
ner halben, und in der pais prostatica m den mei- 
sten Fallen einer Erweitcrung von emer ganzen Li- 
me bedurfe, und dafs’ cndlich bei der, durcb die 
Textur der Harnrohre moglich werdenden Ausdehn- 
barkeit dieses „CanaIs derselbe das anzuwendende 
Instrument von dem angefubrten Durchmesser ohne 
Schwiengkeit aufzunehmen im Standc sey. 
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§ 14. 

Es ist bekannt, dafs die Harnrolire bel crschlaff- 
tem Penis erne doppelte Kiummnng bildet, von de- 
nen die limtere, binlcr dcm Scbaambogen hegende 
mit der Concavitat nacb oben, die vorderc, vor dem- 
selben Tbcile gelegene Krummung aber mit der Con- 
cavitat nacb nnlen gericbtct ist — 

Da der grofstc Tbeil der Harnrolire, d li. der- 
jenige, welchcr vor dcm Scbaambogen gelcgcn ist, 
bei erschlafftcm Penis selir leicbt m seiner Ricli- 
tnng verandert, nnd dadnrcb dcmselbcn cine ' dei 
"Willkuhr angemessene Stellnng gegcben .ivciden 
kannj so dafs dnrcb volligc Anfricblung des Gbedes 
gegen den Unterleib die zwcite Kruftiinung mil dcr 
brsten zusammenfallt, fur sicb allem zu bestcben 
ganz aufbort, nnd' Erne grofsc , nut der Concavit,it 
nacb obcn scbcnde Krummnng statt dcr fruberen 
beiden entstelit, oder da, worm man dem Gbcde 
die Richtung giebt, welch e zwiscben Erscblaffung 
und Aufricbtung die ISlilte bait, die vorderc Krum- 
mnng ganz aofgchoben mrd, so ist es klar, dafs 
fur die Emfuhiung eines gcraden oder gebogeneri 
Instruments der vor dem Scbaambogen hegende 
Theil des Harnrohrenkanals dnrcliaus kem Hindernifs 
in den AVcg legen kann' 

Aber dcr hmter dem Scbaambogen gelegene 
Thai, welchcr den verscbiedenen Stellungen des 
Gbedes nicht folgt, nnd desscn Krummung bei al- 
ien Bewegungcn des vordeien Tbeils dieselbe blcibt, 
ist leichter xm Stande, den Durchgang des gcraden 
Instruments zu hmdcrn, fur wclcben die krumme 
Mittelhme dieses Thais m cine gerade verwandelt 
werden mufs r 

Dafs es moghch sey, diese Indication zu erful- 
len, die Krummung m der pars prostatica ganz auf- 



zuheben, mi linn die Axe dcr Harnrohre in ihrem 
ganzen Veilauf m cine geiade Lime zu, verwandeln, 
das batten die bereits unzahhge Mai angewandten, 
nacb der gewohnhchen Krummung dieses Canals bci 
aufgencbtctem Penis, gebogenen Catbetei, scbon 
langst cben so baufig gezeigt, denn nacbdem die so 
gebogenen Catheter vollkommen in die Blase ein- 
gefubrt worden, befmdet sicb ja m den meisten Fal- 
len die Biegung m der Hohle.der Blase selbst, und 
mir der gerade Theil vvird noch von dcr Harnrohre 
umfafst, die mitbin selbst dadurch gerade geworden 
seyn miifs — 

Die Mogbcbkeit, cin gerades .Instrument durcli 
die Harniohre zu fuhren, fur,emen wichtigen tbera- 
peutischen Ziveck zu'benutzen, gescbab inzwischen 
— ivie , selion oben bemerkt ivurde — mcbt fruber, 
als bis Amussats Untersuchungen die fiubere 
Kcnnlmfs von dc? Anwendbarkeit der s geraden Sonde 
erneucrten Ei gmg sogar so wcit, diese Krum- 
mung ganz zu leugnen, und sie fur abbangig von 
den, dem Anfarig der Harnrohre nahe hegenden* 
Organcn zu erklaren, und behauptete m seiner oben 
angefubrten Abhandlung, dafs — sobald man dem 
Penis die Mittellage zwischen Erscblaffnng und Auf- 
ricbtung gegeben — die Harnrohre emen volbg odor 
grofstentheils geraden Canal bilde , 

Dafs Amussat m dicser Behauptung zu weil 
gegangen sey, beweiscn die neueren Untersuchungen 
Lisfranc’s, welcher jene Krummung immer und 
unter alien Umstanden vorbanden, nur von grofse- 
rer oder germgerer Bedeutung fand. 

1 §. 15 . 

^ i 

Diese Krummung berubt auf dem Umstande, 
dafs der Blasenhals und das aus ihm entspnngende 

ori- 
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orijidum internum urethrae holier gcstcllt ist als dor, 
unnuttclbar nntcr dem Schaambogen liegende Tbcil 
dieses Canals, nnd die Krummnng selbst fallt um so 
bedeutender aus, je mclir der ersfe Punct ubci dem 
letztern erhaben ist. 

Der Absland zweier raatliemaiischer, mil dem 


Honzont und folglich auch mit cmander paiallcl lau- 
iender, gerader Lumen, deren obere von dem An- 
fang der Harnrohre am Blasenbalse ausgcht, die 


untere don nnter dem Schaambogen forllctufenden 
Tbcil deiselben durchschncidct, giebt das rechle 


nnd bestimmte Maafs dor grofscrcn odor genngcren 


Betracbtlicbkeit dieser Krummnng nnd des Widcr- 


standes, welch cn das gcrade Instrument bei scmci 
Emfuhrung zn uberwmden hat — 

Der Abstand dieser bciden Limen von cman- 


der betrug 1 m gesnnden Znslandc bei achl von 
Lis franc nntersucliten Leichcn mcht nntcr zwei 
und me uber diei Limen In vier andern Fallen 
aber, in denen die Prostata angeschwollen war, olmc 
den Durchmcsser des Canals verengt zu haben, wai 
jener Abstand viel bctrachthchcr, und zwischcn funf 
und sicben Limen grofs 

Auf lhn und mitlnn auf die dadurch hervorge- 
■ brachte Krummung hat die Hohe der Schaambcm- 
vereimgung emen bedeutenden Einflnfs, welche bei 
t mannhehen und weiblichen Indmduen zwischcn 13 
i und 22 Limen varnrt. Je bober die Schaambem- 
J vereimgung ist, dcsto tiefer wird auch der Scliaam- 
, bogen gestellt seyn und der Blasenhals desto hoher 
uber dem, unter dem Schaambogen fortlaufenden 
Theil der Harnrohre liegen 


$. 16. ' - 

Die hmtere Wand der pais prostatica der Harm 


/ 




rohrc hangt mit der'vordern Wand des Mastdarms 
durch kmzes und starkes Zellgewebe ( Aponeui osc 
i ecto-vesicale) genau znsamnicn Dadurch wnd die 
grofsere oder germ gere Krummung jenes Theils da- 
von abhangig, ob der Mastdarm angefullt oder leer 
scy, da mi angefullten Zustande, gleichviel ob duich 
Koth oder emgeblasene Lnft, seme vordeie Wand 
die Harnrohre nacb voin drangl, mitbin ibre Krum- 
iming vergrofsert, wenn aber der Mastdarm leer ist, 
und' seme vordere AVand gegen die hmterc zuruck- 
smkt, so wird aucli dadurch die Harnrohre zuruck- 
gezogcn, mitlnn lhre Krummnng verrmgert, wovon 
man sich leicht uberzeugen kann, wenn — nachdem 
die m Rede stchenden Thcile fur die Untersuchung 
vorbereitet smd — der Mastdarm mi t Luffc aufgebla- 
sen und wieder leer gemacht "wird, ^ wo durch die 
Krummung der pais prostatica bald grofscr, bald 
germgei erscheint — 

Diesem mcht unwichtigen, bisher unbeachtet 
gebliebenen Umstande schrcibt Amussat es zu, 
dafs man bei anatomischen Untcrsnchimgen bishei 
die Krummung des hinter dem Scbaambogen gele- 
genen Tbeils der Harnrohre so bedeutend fand, und 
an der Anwendbarkeit der geraden Sonde zweifelte, 
da man, wie er meint, die Harnrohre nur bei ange- 
fulltem Mastdarm unteisucht habe Auch glaubt er, 
dafs die angefullte Blase, mdem sie hoher in das 
Beckcn hmaufsteigt, dadurch auch den Blasenhals 
hoher erhebe, und die angefuhrte Krummung vergro- 
fsere; cm Umstand, der sich freihch fur die Praxis 
mcht benutzen lafst — In dem oben angefuhrten 
Unterschicde der hoheren und tieferen Stellung die- 
ser beiden Puncte der Harnrohre gegenem ander 
waren, wahrend der Untersuchung, der Blastdarm 
und die Blase leer gewesen, ersterer darf auch me 
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angefullt sem, wenn man mi£ Leichtigkcit und Si-, 
cherbeit die gerade Sonde applicircn will 

§. 17 . 

Der nnter dem Scliaambogen liegende Tlicil 
der Harnrohre ist an diesem dnrcli kurzes und slar- 
kes Zellgewebe befcstigt, das erne Forlselzung des 
Bandes ist, welcbes jene mit dem Mastdarm ver- 
bmdet Diesel CJmstand ist nicbt unwicblig fur die 
Praxis, da durcli ibn die Scnkung des Instruments 
und die Erbebung seiner Spitze bis zu dem crfor- 
derliclien^ Grade bei boliem Stande des Blasenbal- 
ses verbmdert werden kann, indem, um die Spitze 
des Instruments zu beben, an dieser Stcllc unter 
dem Scliaambogen die untere Wand der Harnrohre 
lunab gedruckt werden mufs, welcbes die Befcsli- 
gung am Scbaambogen nur m geringem Grade ver- 
stattet 

Daber wird es in einzclnen Fallen, wo dcr Ab- 
stand der beiden ebengenannten Linien grofs, folg- 
licli die Krurntmmg dcr Hamruhrc bedculcnd ist, 
und die Spitze des Instruments nicbt lunreicbend 
crboben werden kann, nothweudig werden, den Bla- 
senbals binunter zu drucken, und so den Durcbo-an<r 
des Instruments durcb die pais prostatica bis m die 
Hoble der Blase zu vermitteln. 

§ 18 

Em, m der Structur der Harnrobre begrundc- 
tes Hindermfs fur den Durcbgang der Sonden, wel- 
ches fur den gebogenen Catheter wemg, oder gar 
nicbt m Bctracht kommt, kann fur die Anwendung 
des geraden Instruments bedeutend werden Es ist 
bekannt, dafs die pais membranacea — obgleich 
von dicbterer und festerer Textur als der ubnge 
Tlicil der Harnrobre, da 1 sie nacb aufsen durcli 

' 2 * 
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nichts geschtitzt, no eh fur lhren Wider stand von 
irgend emer Seite verstarkt wird — am haufigsten 
Gelegenheit fur falsche Wege darbietet — Es iin- 
det sich m emigen Individuen zu jeder Seite des 
Veru montanum eme bedeulende Vertiefung, welche 
Lisfranc gegen anderthalb Lmxen lang und tief 
fand, und kmter dem Veiu montanum haufig an der 
untern Wand der Harnrohre eme nicht unbedeu- 
tende Hervorragung, welche den Durchmesser des 
Canals urn eme halbe his zu emer ganzen Lime 
verengen kann, welchem CJmstande es zuzuschrei- 
ben seyn mag, dafs -Home in emcm Falle den 
Durchmesser dieser Stelle nur von zwei und einer 
viertel Lime fand 

Da die gewohnhehen gebogenen Sonden und 
Catheter weder die ganze Weite der Harnrohre 
ansfullen, noch stark auf die untere W^and zu druk- 
ken pflegen, so ist es leicht begreiflich, warum die 
angefuhrten Umstande leichtcr bei den geraden als 
bei den krummen Sonden lnnderlich werden; jene 
konnen leicht durch sie aufgehalten, und der Fort- 
gang des Instruments dadurch erschwert werden, die 
Gefahr aber, falsche "W ege zu bilden, wird des- 
Iialb nicht bedeutend, da die Spitzen der bei der m . 
Rede stehenden Operation anzuwendenden Instru- 
mente zu stumpf und zu rund smd 

§ 19 . 

Die weibhche Harnrohre ist nach Lisfranc 
zehn bis dreizelm Lmien lang, und mit emer leich- 
ten Krummung versehen, deren Concavitat nach 
oben und* vorn genchtet ist. Ihre Durchmesser smd 
grofser a Is die der mannhehen Harnrohre, bedeuten- 
der an der Blasen- als an der Schcidenmundung, 
dort acht, bier sechs Lmien betragend, und wegen 
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grofscr Ausdehnbarkeit des Canals dcr grofsten Ei- 
ivciterung fahig — 


m 

Yon den znr Operation gelio rigen 
' Instrnmenten. 

a) Instrumente zur Ergreifung und Ilaltung 
des Steins 

' § 20. 

Die fui den clicngenannten Zweclc bisher voi- 
gesclilagenen Instrumente sind dor Zahl nacli drei, 
von denen jedes emzelne verschiedene Vorzuge und 
Mangel liat, und keines alien Bedmgnngcn und Er- 
fordermssen, welche man fur das moglichst lciclilc 
und gluckliche Gclmgen der Operation maclien 
kann, entspnchl — Nur eins von ihnen ist Jusliei 
beim Lebenden angewenddt worden, und dicsem 
emen verdankt man die mcbl unbcdeutende Zabl 
gluckbcber Erfolge , welcbe man bisbef durcli die 
Opeiation erreicbt bat, mcbt well es in seiner Con- 
struction und Emricbtung alien Erfoideimsscn ge- 
nugt, sondern weil es bei semen mcbt unbedenten- 
den Mangeln, dennocb bisber die grofste Sicbcrbcil 
gewahrte, und die gcrmgsten Inconvemenzcn mil 
sicb fubrte — Da dasselbe, ivie scbon gcsagl, 
lorlwabrend bedeutender Verbesserungen bedaif, seme 
Febler von den andern Leiden zum Tbcil ersclzt wer- 
den, die dafur ircilicb wieder die lhugcn liaben, da 
dicse letztcrn fernei, bis jetzt nur dnrch Yersucbe an 
Leicben bewabrt, dnrch die Erfahrung an Lebenden 



22 


eben so gut bestatigt warden konnen, als das er- 
stere, und da endlicb von dem emen so gut als 
von dem andern 'die Yeibesserungen, welclier die 
neue Metbode, die__bier besclirieben werdcn soil, 
bedarf, und fur welcbe sie obne Zweifel aucb em- 
pfanglicb ist, ausgeben konnen, so babe lcb gc- 
glaubt, dafs aucb ibre Bescbreibung und Abbildung 
zur vollstandigen Kenntmfs dieser neuen Methode 
und der Fortschritte, welcbe sie bisber m Frank- 
reicb gemacbt bat, notbwendig gehore, damit — wie 
man wunscben mufs und erwarten darf — ,aucb in 
Deutschland die wicbtige Entdeckung, der V ollen 
dung zugefubrt werde, welcber sie entgegensieht. ' 

. - § 21 . 

Das ,erste Instrument dieser Art (Fig 1 ) ist 
dasjemge, welcbes Le Roy nach den vorhergegan- 
genen Untersucliungen Amussat’s zucrst erfand, 
und von welchcm sclion in der Revue medicale lm 
Jabr 1822 offcntlicb gesprocben ward 

Es beslcbt — wie aucb die andern beiden, fur 
denselben Zweck bestimmten Inslrumente, von wcl- 
clien' welter unten die Rede seyn wild — zunacbst 
aus einer acbt bis zehn Panser Zoll langen und drei 
und erne balbe Lime im Durcbmesscr lialtenden 
Canule, a, a Das vordere Ende derselben beiubrt, 
wenn es' gescblossen ist, dasselbe Ende des zweiten 
Stucks dieses Instruments c, das bintere Ende tragi 
zur lcichteien Fuhrung an jeder Seite emen kleinen 
Ring, und die voidere Evlremitat dieser Canule 
bat emen recbtwmkligen Ausscbmtt h, m welcbem 
- das bewegbebe Stuck f, durcli einen Bajorieltscblufs 
befestigt wird — 

Diese erste, aufseie, silberne Canule nimmt in 
ibrem Lumen eme zweite, gleicbfalls silberne, odci 
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auch von Stahl verfertigle, mneie Canule auf, bb. 
Fig. 1 und 2 , die cinige Zoll lunger, aber um cme 
halhe Lime enger ist, folghch m lhrem Lungcn- 
durclimesser zwolf Zoll, m ilirem Qucrdnrchmesser 
drci Lmien mifsl, und deien einfaclie Enden an 
Leiden Extrcnntuten senkreclit ahgesclmilten sind — 
Da die mnere Canule einen weit genngcren Durch- 
messcr darbietet als die aufsere, so bleibt, folghch, 
sobald jenc m diesc lnneingeschohen worden ist, 
zwischen Leiden cm frcici, nacli alien Seiten erne 
viertel Lime weitci Raum Dieser Raum ist be- 
stimmt, vier staike, mafsig breite und gegen sechs- 
zehn Zoll lange Uhrfcdern, d, d> d } d Fig. 1 und 2. 
aufzunehmen, welclie nach alien' vier Seiten neben 
emander geslellt sind, emen geungcn Raum zwi- 
schen sich ubiig lassen, an dem hintern Ende in 
cmcn.silbernen Knopf, c Fig 1 und 2 , so fest und 
sichei als moghch eingefugt smd, an dem andern 
Ende aber frei blcibcn, und sich folghch mit Lcicb- 
tigkeit vorsclueben und zuruckzielien lassen 

Ardser diesen genannten drei Thcilen des In- 
struments dienennoch zwei andeie Stucke (Fig 1. 
c,f) dazu, die vier Stablfedern nach Erfordermfs, 
entweder jede emzcln oder alle vier zusammen, fest 
und unbeweglich zu maclien — Em starker silber- 
ner oder messmgener Ring e umschhefst das vor- 
dcre Ende der vier Uhrfcdern und der mnern Ca- 
nule, und mmmt vici Schrauben, g , g, g, auf, 
welche m einer Entfernung von neunzig Graden von 
einander steben, von denen jede einzeln uber der 
unter lhr diegenden Feder gestellt ist, und mittelst 
wclcher ]cde von diesen willkuhrlich fest und unbe- 
weglich gemaebt werden kann — Em anderes, emen 
Zoll langcs, cylmderfornnges, beweghebes , Stuck f, 
welches zwischen dei mnern Canule und den Uhr- 
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federn liegt, und dessen Dicke dem Zwischenraum 
zivischen dem beiden Canulen genau entspricht, folg- 
hch erne viertel Lime betragt, dient dazu, alle vier 
Federn gleicbzeitig zu fixiren und unbevveglich. zn 
machen, oder sobald alle vier Schrauben angezogen 
smd, ibre VYirkung zu verstarken Dies geschieht, 
sobald dieses Stuck selbst m den Zwischenraumen 
der beiden genannten Canulen gescboben und durch 
den Bajonettschlufs, mittelst des rechtwmkhgen Aus- 
scbmttcs (Fig 1. h ) gescblossen wird. — 

§ 22 

Bei der Amvendung des eben beschriebenen 
- Instruments wnd dasselbe, so wie es m der ersten 
Figur abgebildet ist, nacb der spater anzugebenden 
Encbeirese durch den Canal der Harnrokre m die 
Blase" gebracht Ist das vordere Ende des Instru- 
ments bis dakin gekommen, und mit lhm die Lage 
des Steins erforScbt, so xvird durch Zuruckzieben 
der aufsern Canule und dmcb Vorschieben der vier 
Uhrfedern lm gleichen Maafse, oder durcb beidc 
Bewegungen des Instruments zuglcicb, der Knopf c, 
und mit ihm die vier Federn von dem vordern Ende 
der beiden Canulen entferntj und jene dadurcb der- 
gestalt vorgeschoben, dafs das Instrument m dcr 
Blasenboble die Gestalt annimmt, welche es m der 
zweiten Figur hat, und an die cine oder andere 
Seite des Steins zu liegen kommt Darauf werden 
mittelst der Sclnauben diejemgen drei Uhrfedern, 
ivelcbe nacb beiden Seiten und nacb unlen hegen, 
m der oben angefubrten Lage befestigt und unbe- 
wegbcb gemacbt, die beweglicb gebliebene nacb oben 
gerichtete Feder aber darauf allein nocb weitcr ber- 
vorgescboben, so dafs sic in dei Blase erne nacb 
oben gerichtete Schlmge oder emen Bogen bildet, 
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desscn Grofse in dei "Willknhr dcs Operateurs stclxtj 
und dei mutbmafsliclien Giofse des vorbandencn 
Stems entsprecken mufs, um diesen olmc Scliwie- 
ngkeil nmfassen zu konnen Nachdem diese Schhngc 
gebildet, wird aucb die vierte nacb’obcn gerichtele 
Scbraube angezogen, und dadurch aucli die unter ibr 
liegende Feder fixirt, dann das ganze Instrument 
, sanft und bebutsam m einem Bogen von neunzig 
Graden nacb der Seite bm, an wclqber sicb der 
Stem befindet, um seme Axe gedrebel \Yar die, 
duicb die vierte Fedei gebildete Scblmge grofs ge- 
nug, und wurde durcb die drebendc Bewcgung des 
Instruments der Stem m scinei Lage mebt versebo- 
ben, so mufs jene Scbbnge ]ctzt den Stem umfas- 
scn,'und derselbe in den Raum zwiseben den vicr 
Federn aufgenommen sicb befmden. — 

§. 23 . 

Um den Stem so fest als moglieb zu nmfassen, 
und das Ausgleiten odcr mdglicbe Entwiscbcn des- 
selben durch die Zwisebenraume der emzelnen Fe- 
dern zu verbmdern, ist es noting und zwcckmafsig, 
diese Zwisebenraume cmander gleich zu macbcn 
So lange diejemge der vier Ubrfedern, welcbe vor 
dei Drehung des Instruments nacb oben sab, und 
die Scblmge oder den jetzigen Bogen bildcte, wel- 
ter liervorgescboben bleibt, als die ubngen diei, 
so lange smd aucb die Raume zwisclien den emzel- 
nen Federn mebt gleicb, denn jene, welcbe sicb zu 
beidcn Seiten der von der vierten Feder gebildelen 
Scblmge befmden, werden so lange giofser als die 
ubngen beiden seyn, als die vierte Feder nocb wel- 
ter als die andcin drei bervorgeseboben bleibt, und 
zwar um so mehr, je grofsei Jene Scblmge selbst 
ist — Diese beiden giofseren Zwisebenraume konn- 
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ten leicht den Stem entwischen lassen, ein Umstand, 
welcher urn so leichter emtreten kann, ]e weniger 
es von der VVillkuhr des Operateurs abhangt, dem 
Sterne erne solche Lage in dem ihn umfassenden 
Instrument zu geben, dafs er in den/ seiner festen 
und unbeweglichen Lage am meisten entsprccben- 
. den Duiohmessern m dasselbe gestellt werde Da- 
ber ist es unerlafsbcb, nothwendig, bevor man die 
Fixirung des Stems als vollendet anseben darf, die 
Verschiedenheiten in der Grofse der emzelnen Zwi- 
scbenraume auszugleicben, und alien gleicbe TV cite 
zu geben Dies wird dadurch geschehen, dafs man 
die drci ersten Federn nacli und nach — nachdem 
man vorher ,die sic befestigenden Schrauben geluftet 
bat — hervorzuschieben, und die vierte um ebenso- 
viel anzuziehen sucbt, bis alle vier Federn, die na- 
turbcb sclion vorber genau gleicbe Lange baben 
mufstcn, an dem bmtern Ende dcs Instruments, 
welches ' aus der Harm;obre bervorragt, emander 
gleicli smd, und kerne mebr, odei minder als die 
anderen bervorstebt Dadurcb mussen naturlich die 
Bogen, wclcbe die emzelnen Federn m der.Blasen- 
bolile bilden, und mitbm aucb lhre Zwiscbenraume 
emander gleicli werden, so, weit nebmbcb die oft 
ungleicbe Oberflacbe des Stems, und seme bm und 
wieder unregelmafsige Gestalt oder ungunstige Lage 
im Instrument dieses verstatten. — 

§ 24 

i Das zweite fur denselben Ziveck , zu welcbem 
das erste dienen soil, bestimmte Instrument ist das- 
jemge, welcbes " bisber nur allem am Lebenden an- 
gewendct worden ist, und welcbem man die glan- 
zenden Erfolge verdankt, wclcbe man bisbei durcb 
die neue Metbode erreicbt hat Ueber semen Er- 



finder zu entscheiden ist tier mcht dei Ort, die beir 
den oben genannten Acrzte, be Roi rind Civiale 
maclien sich • — wie beieits bemcrkt wurde — das 
Pnontatsrecbt der Erfindung streitig Beide bcdie- 
nen sich mzwischen dessclbcn Instruments, .nnr 'imt 
cinigen Abanderungen, welche aber zur Hanplsacbe 
mcbt gehoren, nnd von 'denen icb welter unten aus- 
iuhrhcher reden werde J * 

Es bestehl (Exg 3 ) aus zwei Stucken. Das 
erste ist erne silberne, aclit bis zehn Zoll lange, drei 
urxd cine balbe Lime 1 m Dnrchmcsscr haltende, ge- 
rade Canule a } a , ganz abnlicb demselben Stuck 
des ersten Instruments 3 nur etwas starker gearbei- 
let, damit dasjenige Ende derselben, welches m die 
Blase gebracht werden soil, dem anf sic wirkendcn 
Druck des zweiten Stucks — von" welchem Drnck 
spatcr gesproclien werden wxrd. — den notbigcn 
Widcrstand leistcn konne. 

Das andere Stuck des Instruments ist cine zweite 
Canule, welche ehen so m den holilen Baum 
der aufsern aufgenommcn wird Jene< zweite aber 
ist langer als diese, vierzehn bis sechselm Zoll lang, 
nnd anch dunner, ]edoch nur um so viel als fur lhre 
freie Beweglichkeit m dem ersten Stuck des Instru- 
ments nothig ist Sie mufs' stark und fest gearbei- 
let sein, und besteht entweder ihrer ganzen Lange 
nach aus Stahl, oder sie ist in den beiden hmlern 
Dnttheilen von Silber und nur an dem vordern 
Dnttheil von moghchst »hartem, elastischen ,Stahl 
gcarbcitet Dieser vordere Theil ist gcspalten, und 
endigt mit drei gleich langen und gleich starken 
Armen i, i, k, welche sich vermogc ihrer eigcnen 
Elasticitat von cmandcr entfernen und ausbreiten, 
und so stark als moglich nut dcr Convexilat nach 
aufsen, mit der Concavitat nach mnen gebogcn smd, 
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in dci Art, me es die Zeichnung ergiebt Die m- 
nere, concave Oberflache diescr Arme ist mit klei- 
ncn Zalinen beselzt, um den Stem, den sie umfas- 
sen sollen, deslo sicherer und fester halten zu kon- 
nen, nm ihn aber, wenn er umfafsl ist, nicht wic- 
der enlwischen zu lassen, smd sic stark an ihrcm 
Ende und beinabe rechlwinklig gebogen, wo sie allc 
drei cine hakenfornnge Spitze bildcn Die Elasti- 
citat des Stahls, aus welchem dieser Tbeil des In- 
struments besteben mnfs, erlaubt den drei genann- 
ten Armen so weit m die Hoble dcr aufsern Canule 
Inneinzutreten, dafs — sobald die innere so well als 
es geschehen kann ztuuckgezogen ist — nur das 
obvenformige Ende (Fig 4 b ) anfserbalb bleibt, und 
emige Lmien lunter ibrem vordeien Ende hervor- 
ragt, denn die bakenformig gebogenen Spitzcn der 
drei Arme konnen nicht m das Lumen der aufsern 
Canule hmemtrelen, weil sie slarkci gearbeilel smd 
als der ubrige Tbeil des Instruments, daber ist aucb 
der Dnrcbmesser dieser Olive um eme balbe Lime 
belrachtliclier als der Durcbmesser der aufseien 
Canule 

Das hmtere Ende des zweiten Stucks ist, so 
weit es — wenn es ganz zuruckgezogeu ist — aus 
jener aufsern Canule hervoiragt, mit cinem Maafs- 
slabe verseben, welchcr angiebt, um wie viel Li- 
nien die drei Arme von emandei stehen, woraus 
sicb wahrend der Op eiation aucb auf die Giofse 
des umfafsten Steines sehhefsen lafst 

In so weit is t dieses Instrument bei semen bei- 
den Erlmdern genau dasselbe 

§ 25 

Um wahrend der Operation den Ausliitt des 
Unns oder des vorher emgespiitztcn Wasseis durcli 
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den Zwischenraum zwischcn den Leiden Cannlen, 
der me ganz zu vermeiden ist, da die eme in der 
andern beweglicb Llciben mufs, zu verbmdcrn, lafsl 
Le Roy an die mnerc Obciflacbe des vordcrcn 
Endes der aufseien Canule eincn, cmen balben Zoll 
bieiten Ring von weicbem Leder legen, dnrcb wel- 
cbcn jener Zwisclienraum genau veiscblossen wird 
Dm, sobald dci Stein eigriffen, und die mneie 
Canule mogbcbst well zuruckgezogcn ist, diese gc- 
gen die aufsere zn fiviren, dient ihm eme Arl slab- 
lerner Ring- (Fig 5 d) t welcber sicb auf der inncrn 
Canule Inn und lierschicben lafst, dmcb die Scliraube 
(e) aber ganz unbewcgbch gemacbt werden kann — 
Dieser wird bis an das aus der Hainrobrc bervoi- 
ragendc Ende der .nifsern Canule geschobcn, und 
bier durcb die' angefubrte Schraubc unbeweghcb be- 
festiget. — 


§• 26. r , 

Civiale bat diesem Instrument, so wie er es 
anwendet, mebrere Modificationen beigefugt — Das 
aus der Iiarnrohre Iicrvorragende Ende der aufsern 
Canule (Fig 3 o) ist m b durcb cmen silberncn 
Ring verstarkt, m weicbem sich eme Druckscbraube 
c bewegl, durcb die die mnere Canule gegcn die 
aufsere angedruckt und beidc gegeneinander, unbc- 
weglicb gemacbt werden Eme flache, cirkelfornngc 
Scbeibe d — von deren Nulzen weiter nnten die 
Rede scyn wird — trennt dicsen Ring- von einem 
etwas langlicbten silbernen "Wurfcl <?, e, dcr an ]c- 
der Seite zwei kleme honzonlallaufende Balken tragi, 
und dessen bobler Raum — durcb welcben die mnere 
Canule foitlauft — nut Sclnvamm oder Fett ausgc- 
fullt ist, um den Durcbgang dcs Urins zu veibin- 
dein Aufser dem ebengenannten Zweck dienen 
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diese Thexle des Instruments anch znr Befestigung 
des spater zu erwahnenden Drehstnhls ' Die m- 
nere Canule endigt mit emer flacben, achteckigen, 
silbernen Platte l — , 


27. 

Bei der Anwendnng dieses Instruments wird es 
geschlossen, so wie es Fig 4 abgebildet ist, durcb 
die Harnrohre m die Blase und bis auf den Stem 
gefuhrt Die Emfubrung geschieht bier wie bei dem 
erslen Instrument, und ist ? obwobl die Spitze um 
eine halbe Lime dicker ist, mcht schwienger als 
dort Die Ergreifung des Stems aber ist mit vielcn 
Schwierigkeiten verbunden. Die' olivenformige Spitze 
soil bis auf den Stem selbst gebracbt werden, so- 
bald man lhn gefunden bat wild die dreiarmige 
Zange durcb sanftes Zuruckzieben der aufsern,und 
leises Hervorscbieben der mnern Canule geoffnet, 
und der Stem zwischen ibre Arme.durch Yorscbrei- 
teir der Zange gegen die_bintere Blasenwand ge- 
bracbt Bei diesen Handgriffen bat man sicb aber 
mit grofser Yorsicht zu huten, dafs der Stem von 
seiner anfangbcben und vorber erforschten Lage 
mcbt verruckt werde, denn sonst kann er tucht m 
das Instrument hinemtreten, noch darf man lhn, 
wenn er verscboben scyn sollte, mit der geoffneten 
Zange suchen, noch viel wemger diese ungestum 
scbbefsen, bevor man von der Gegemvart des Steins 
mnerhalb der Arme des Instruments vollkommen 
uberzeugt ist, well man m dem ersten Fall die Bla- 
senwande zu sebr reizen, m dem andcrn Gefabr lau- 
fen* konntc die Blase selbst mit den Armen der 
Zange zu fassen War also der Stem durcb die 
Bewegung des Instruments, wahrend es geoffnet 
wurde, m seiner Lage verruckt/ so mufs jenes me- 
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der geschlossen, und die Aufsuchung und Erbffnung 
crncuert Averden, bis es auf diese Art gclmgt, den 
Stem olme Gefalir fur die Wande der Blasenhohle 
7 vl fassen und m die Arme der Zange hineinzubrin- 
gen, welches oft nur nacli vlelen veigehlichon Yei- 
suchen mclit ohne grofse Mukc von Seiten des Ope- 
rateurs und mclit ohne grofse' Schmerzen von Sei- 
ten des Kranken gelingt 

*• , < 
t r f 

§ 28 , 

Diese ScliAYierigkeiten, Avelche dieses zweite In- 
strument hei der Ergreifung des f Stemes mit sich 
fiihrt, glaubt Civiale emigermafsen dnrch die Be- 
schaffenheit desjenigen Instruments,* welches den 
Stem zu zcrmalmen und zu verkleinern bestimmt ist, 
■und von lhm Lithontripteur genannt ward, zu uber- 
wanden, wodnrch aher waeder andere nicht minder 
bedeutendc Uebelstande entstehen, als diejenigen 
smd, Avelche er vermeidcn 'will • — • ' 

Vermoge dcs Knopfes am vordern Ende dieses 
Instruments (Fig 3 m) konnen die Arme der Zange, 
wenn der Knopf stark gegen den Ursprung lhrer 
-Theilung zuruckgezogen wird, weiter von 'emander 
entfernt, und llire gegenseihge Ausbreitung vergro- 
fsert Averden, Avelches allerdings den Emtritl dcs 
Stems m die Zange zu erlexchtern vermag ' 1 

» < 1 \ / 

§ 29 - < ! < . 

Ist der Stem ergnffen, so Avird die innere Ca- 
nule so Aveit als moglich zuruckgezogen, ' Avodurch 
die Entfernung der drei Arme verrmgerl, und sie 
sclhst emander genahert Averden, .mithm den Stem 
selbst so fest als es 1 uberhaupt moglich 1 ist umfas- 
sen Um die innere Canule m dieser Lage und die 
Zange geschlossen zu erhalten, dienen die oben an- 
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gefuhrten Voikebrungen, um beide Canulen gegcn- 
emander zu fcuren und unbeweglicb zn maclicn. 

§ 30 

Das drittc, gleichfalls fur die Ergreifnng und 
Haltung des Steins bestimmte, von Le Roy kurz- 
lich eifundcne und der Academic der Wissenschaf- 
ten zur Prufung vorgelegte Installment verdankl seme 
Entstehung den Unvollkommenheiten der beiden cr- 
stercn und den manniclifacben Uebelstanden, welche 
bei der Amvendung derselben emtreten, welchen es 
abhelfen, und dennoch die Vorznge jener Instiumente 
m sich vereinen soli Sein Werth ist bisber nur 
noch durch Versuche an Lcichen erpiobt, nicht 
durch Amvendung bcim Lebenden bestatigt — 

Seme uufsere, silLerne Canule ist ganz dieselbe 
wie bei den beiden eben bcschriebenen Inshiimen- 
ten, eben so lang und eben so wcit, an der aufsern 
Oberflache ihres hinteren Endes durch omen metal- 
lencn Ring Fig, 6 b, m welchem sicli erne Scbraube c. 
bewegt, ,verdickt und verstarkt Sic mmmt erne zweite, 
in den beiden hmteren Drittheilen aus Silber, m dem 
vorderen aus Stabl gearbeitete innere Canule auf, 
deren aufserer Umfang dem Lumen der ersten ent- 
spricht, so' dafs sie m dieser frci hm und her ge- 
scboben werden kann — Das voidere stablernc 
Ende dieser mnercn Canule spaltet sich vierfach m 
vier cinzelne Theile, von denen die beiden seitbcben 
und der untcre drei <schr elastische, Starke, mafsig 
gebogcne, mit der Convexitat nach aufsen und nnt 
der Concavitat nacb mnen sebende Arme bilden, 
Fig 6. und 7 e, f, g, welche sich an lhrem voi- 
deren Ende m ’cmen Knopf p veremigen, an wel- 
chem sie befestigt smd. — Das obere, durch die 
uerfache Thcilung entstandene vieite Stuck, ist - 

etwas 
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ctwas breiter als die ubrigcn drci, gerade, ungcbo- 
gen, kuizer, cndigt m i, 1st seiner gamen Lange 
liacb gabelformig gespalten und nm an scinem Eiulc 
m i gescblossen In seinci Spallung licgl cm dun- 
ncs, stahleines, scbr langcs und aus dcm binlcrn 
Ende tier aufsern Canule bervorragendes Shlct k, /., 

, welches langst dcr ganzen mnern Canule m ciner 
Furche und unter dcr klemcn sdbernen Platte i foit- 
lauft, unter ihr an derselbcnJiefesliget ist, und end- 
lick in die beiden klemen Scbenkcl o, o, ubergelil — 
In jencr klemcn sdbernen Platte i und m dcm glcich- 
falls sdbernen, dieser gegenubeistehendcn, an dcm 
Knopf p befestigten Stuck n articnbren zwei sebmale, 
gegen vicr Zoll lange, m lhrer Milte m, rn gcspal- 
tene und luer gleiclifalls aiticulirtc Tlicilc l, l, l, /, 
welche von barlem elastiscben Staid, und nach oben 
und aufsen convex, nacli unten und mnen concav 
smd, so dafs sie, emander genuhert, den vierten 711 
den drei ubngcn Armen bildcn, dcssen Biegung dci- 
jemgen der andern entspriclit, und dureh welch cn 
der von ibnen gebddete Raum aucli nacli oben, folg- 
licb nacli alien vier Seiten gescblossen ivird Sind 
die Schenkel /, l, l, l von emander enlfernt, wic 
cs Fig 6 zeigt, so ist das Instrument geoffnet, lic- 
gen sie aber neben emander, Fig 7 /, l, m, so ist 
cs gescblossen Das Oeffnen und Scblicfsen ge- 
scbieht durcb Yorschieben und ' Zuruckzielien dcs 
Stdcts k, k — Da aber durcb das blofse Hcr- 
vorscluebcn dcr mit dem Stilet befestigten Platte t, 
m welcber aucli die Schenkel /, l articuliren, mebt 
deren Entfernung und Ausbreitung bedingt, sondern 
nur erne grofsere Biegung dcrselben crreiclit wer- 
den kann, so war es nolhig, dem voidern Ende des 
Stilels zivei kleme Scbenkcl o, o zu geben^ welcbe 
mit dem Stdet und den beiden kmleren grofsern 

3 
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Schenkel^/, / .articnlnenj sitnd die Ansbreitung dei 
gcnannten beiden Stncke bedmgcn;, mdem sie bcim 
Vorschieben ,desi Stdets jedes derselben nacb. einc^ 
Scde drucken — Die. in i sich' endigende S und lnci 
geschlosscn Gabel h, h, m dfcren Mitte sicb , die 
Platte i bewbgt,* eilaubt' dicseiy nnd folglicb anch 
dem Stdet und dessen beiden Schenjceln ‘o, o jinr* 
das nofhwendige He’rvordrmgen -und Ausbreitcn, da ' 
sonst, , wenn die Gabel an lhrem vqi'deien, End(* 
of fen ware, das Strict zn jWCit ,vorgedruckt>wprdfen, 
und seme'sclrtfachen Scbenkd iri der Blase, zeibre- 
chen konnten, indem , nur. das .Gefubl ;dert Ope-j 
ratenr bei diesen Encheicesen leiten kann 1 ( , , 

An dei annern concaven Flache! dpr emzelnen, 
das Instrument* umscbliefseuden Sieben Stucke, Fig 6* 
c,f g, l, l,J,t l,\ befinden sicb dner.ganzpn Laqge 
nach klqrae Jialbmondfpnnige Erhabenheitpn, dip f m 
direr Mitte durcldochert smd, und den Faden einds 
zwar femen, aber sfarken seidencn Netzcs zunijDiupb- 
gang dienen, welches die emzelnen Z wi s cb em aumq, 
die zwisebefi den vier Armen des .gespjdossenen Ip.-, 
slruments ubrig bleiben, ausfullt, und ,nui: den Staub 
des zermalmten Steins, abei kerne ,giofsercii Fiag- 
mente desselbcn entweicben lafst , — < > 

•- \ i, i i 

i '» ’ i § ‘ 31 , , , ' 

Vcrmoge der Elasticitat, des Stables kann das 
Instrument, welches sicb m dcij Blase, 1 so wie es 
Fig 6 akgebddet ist,’ enffaltet, sobald es gestblos- 
sen, und, die Sclienkel l, l, l , /, einander gehajiert 
smd, mit Leicbtigkeit m das Lumen der aufsern 
Canule aufgenommen werden, bis auf das Ende desr 
abgerundeten Knopfes p , dergestalt, dafs, das Im. 
strument in 'diesem Zustande nur cine gerade, nmde, 
an direr ganzen. Obeiflacbe vollig platte Sonde \on 
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den bekannten Dnrcbmcssern bildet, und sem vorde- 
rei Tlicil ganz dem ersten, Fig 1. abgcbildelcn Itv- 
strumente gleich ist. - > > 


[ §.32 

Die Amvendung selbst ist sebr emfach Nach- , 
dem die inneie Canule so weit zmuckgezogen war, 
dafs nur del Knopf p deiselben aus der uufsern hcr- 
vorragt, wird das Ganze nacli denselben Handgnf- 
i fen, we\c\ie auch bei den andem beiden Inslrnmen- 
ten, eintreten mu'ssen, nnd von welclien welter union 
eesnrocbcn werden wird, durch die Harniolnc m 

o X j , _ t _ 

die Blase gebraebt Hiei angelangt, sncht es zn- 
, nachst den Stein, nnd snbald diesci gcfnnden nnd 
seme ,Lage bekannl’ist, wird diircli Yoisclneben der 
mnein nnd durcb Zuruckziehen der aufsein Canule 
i der oben besebnebene , -voidere, stahleme Tbeil jc- 
ncr scillicli neben den Slein gelegl, nnd dann diircli 
Yoischieben des nadi lunlen und aufseilialb dei 
, Harnrohre bervorragenden Stilets das Instrument gc- 
offnel, und seme beiden Schenkel so von emander 
i entfernt, wie es Fig 6 abgebddcl ist ' Daranf 

- giebt der Opcrateur dem ganzeh Instrument 1 erne 
drebende Bewegung um Seine Axe, nnd lafst es 
nacb der Seite bin, 1 an welcher der Stem begt, emen 
Bogen von bundert nnd achlzig Graden besebneben, 

s so dafs die vorker obere Seite nacb der Drcliuna: 
s die untere wird, der Stem — falls er m semem 

- i Durchmesser uberbanpt nicht zu grofs ist, und sem 
t 1 Yolnmen die Capacitat dcs Instruments mcbl uber- 
n sebrcitet — sich zwiseben den beiden bewegliclien 
$ j Scbcnkcln bctmdel , und durcb emen sanften Druck 
i dcs Instruments nach unten' m den Pvaum' ddsselben' 
c, bmemtntl Durcb Zuruckziehcn des Stilets ’wird' 
in nunmehr dieser R.aum, welcber den Stem von drei ; 

3 * 
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Sexten umschliefst, aucli von der viertcn Scite um- 
sclilosscn, und das Slilet selbst endhcb dmcli die 
kleine, am lxmtern Ende der uufsern Ganule befind- 
liclie Scliraube befestigt — 

§ 33. 

Die drei eben beschriebenen, all e -fur gleiclien 
Zweck bestimmten Instrnmente, so smnreich aucli ibre 
Erfmdung ist, nnd so leicbl sie beim ei'Sten Anblick 
den Bedmgungen, welche sie erfullcn sollen, 7U ge- 
nngen sclieinen, baben exnen sebr nngleichen Worth, 
nnd jedes emzelne Eebler und Voi'zuga, welcbe 
Versuclie an Lebcnden und Leicben erwiosen liaben, 
und deren Kenntmfs fur ibre pracliscbe Anwendung 
von "Wichtigkeit ist, weshalb die nahere Bcleuch- 
tung derselbcn lner cine Stellc zu veidienen scbeinl 

§ 34 ' 

Bci dem ersten Instrument ist die Ergicifung 
des Steins mit den geringsten Scbwicrigkcilcn ver- 
bunden, vicl Ieicbtcr als bei dem zivciten und selbst 
leichtcr als bei dem dutten Dieser Vorzug ist 
darnm von wesenlbcbcr Bedeutung, wed dieser Act 
der Operation der allersclnviengste fur den Opera- 
rateur und -der allerscbmerzlicbste fur den Kranken, 
]a der emzig gefahrlicbe Theil der Operation selbst 
ist, da os, ivenn gerade niebt leiclit, dock mogli- 
chcrucisc gescliehen kann, dafs die Blasenwande 
stalt des Steins in das Instrument trelen und von 
dicscm gefafst nnd gcquetscbt weiden — Die Mog- 
licbkeit, diejemge der Vier Ubrfedern, welcbe den 
Stein umfasscn soli, cine bebebig grofse Scbbnge 
bilden zu lassen, erleicbtcrt die Ergreifnng ernes 
Steins von jedem, nur nicht zu bedeutenden Volu- 
men ungemein, und die sanfte drebende Bewcgnng, 
welche allem dazu ausreicbt, kann weder leickt den 
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Stein S versclueben, noch den Erfolg des Yersochs 
vcreiteln, odex auf lrgend erne Art die Blascnwande 
reizen odcr verletzen, mitlnn isI sic leiclil und 
sicher fur den Opcralcm , wemg schmerzhaft und 
gar mclit gefahrlich fur den Krankcn 

ftlittelst der sehr elastischen und m hohem 
Giade bewegliclien Fcdern kann mit Lcicliligkeil 
cm Stem bis zu der Grofse ernes Hulmereyes iim- 
fafst und fcstgebaltcn werden, und durcb die Elu- 
sticitat und Bewegbcbkeit jencr wird es leicbt mog- 
bchj den durcb sie gebildcten, fur die Aufnabmc 
des Stems bestimmten Raum, emer jeden Grufse 
genau anzupassen, und den Stem mit gleicher Fe- 
stigkeit ,zu halten — • 

Der am vordern Ende befindlicbc Knopf, wel- 
cber den Fcdern zur Bcfcsiignng 'dient, und des- 
sen Axe nut der des ganzen Instinments zusam- 
mcnfallt, vcrlundeit nicht allem das Auswciclien und 
Entgleiten des Stems nach vorn, sondern erlaubt 
aucb dem, zur Zermahnuug und Yerklcmcrung des- 
selben bestimmten Perforator cine uneingesebrnnkte 
und sicbere Bewcgnng, denn da dieser bestimmt ist, 
nur in dem Lumen der mnern Canule zu agiren, 
und dadurcb seme Mittelhme nut der des gan- 
zen Instruments und folglich aucb des Knopfes zu- 
sammenfnllt, von welcher kerne Abweichung mog-, 
! licb ist, so mufs das Ende des Perforators, sobald 
1 der Stein semer ganzen Lange nach dnrchbohrt ist, 
! nothwendig immer auf dem Knopf steben, welcher 
r > ihn anhalt, scin fernercs Yordrmgen hindcrt und 
* die Blascnwande auf cine sichere YVbise vor Yer- 
'j letzung schutzt 

1 §. 35 . 

•’ "Wegen dieser, kemesweges unwesenthchen Yor- 

1 Kll S e wurden diesem Instrumente vielleicht die ubri- 

\ 

I 
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gen nacbzusetzen.seyn,- wenn.nicbt von der-andern 
Seite bedeutende 'Nachtbcile die Yeranlassung va.- 
icn, seine pracliscbe Amvcndvyig so lange zn sebeuen, 
bis duicb lrgend cine' Verbcsserung in dem Mecba- 
nismus folgenden F ehlern abgcbolfen werden kann 
Die! germge iSoliditat der Ulirfedeim fubrt dig 
Gefabr mit sicb, dafs sic >Sn' dei Blase zerbrechen, 
nnd daduicb die grofsten Uebelstande herbeiluhren 
konnen So lange der von ibnen umfafste> Stem 
selbst sicb nicht bewegt, 1st freilicb ' diese Gefabr 
seln germge oder vielmebr gar mebt -voibanden, ’da 
die Federn stark genug sind, den Stein zu baltenj 
sobald abei dieser durch die YVnkung 'des in ibn 
eindringenden Peiforators veranlafsl wird, selbst erne 
diebende Bewegurig nm seme A\e zu maclicn, und 
sobald er mebt ganz glatt ist, kann es leiclit ge- 
sebeben, 'dafs er mil seiner Raulngkcit den 'Rand 
ciner oder der andcrnFeder fafst, sie mit sich foi.t- 
zuzieben sucht, lhren AYidcrstand bald uberwindet, 
und sie so zerbnebt Obgleicli dieser Fall nicht 
liaufig emlrcten und in der Mein zabl dei Falle durcb 
moglichst starke Federn vermieden weiden kann,' so 
ist dock die .Mogbcbkeit desSelben, und die darans 
entspnngende bedeutende Gefaln , das abgebrochenc 
Stuck eincr Feden m der Blase zmucklassen zu mus- 
sen, bislier wicbtig genug gewesen, die Anwen- 
dung des Instruments zu verhmdern < 

Em zweiler Uebelsland desselben berulit aucli 
auf dem geiingen "Wideistande semer Federn bei 
emem seitliclien Diuck Em Soldier wird- leiclit 
durcb die fur die Pciforalion nnd Yeiklemelung des 
Stems bestimmlcn Instrumente veranlafst, und' da- 
durch dem ganzen cine wankende Beweguftg milgc- 
tbeili, welcbe zwar obne allc Gefalir ist, abei den- 
nocb duicb das baufige Berubrcn der, mebi odei 
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Winder, stets alien in liohcm ' Grade dmpfmdlichcn 
tmd Teizbaicn Blascnwande clem Etrankcn '>‘sehr 
schmerzhdfi mid bal’d unaiisstchlich wnd,’ woduicli 
die Yollen’dnng dcr angefangenen Operation gelnn- 
dcil und cliesc mebr oder minder fruli Amlerbi o ch cn 
werden kann. 1 ' *’ ' 

f, I, M , , ' , * ‘ ; II ' 1 

,1 - § 36 * I > < ' 

Dis zwcite Instrument, welches vor denv'erslen 
den Yorzug der grofseren Einfachheit und Festig- 
keit' besitzl 1 ’ — welcbe lelzteie' Eigenscbaft 6bne 
Zweifcl'der Grand ist, waruinj'man Bei den vielen 
und bddeutendon Mangeln'deSselben'dcnnoch biS jelzt 
nui bei lbin gebheben ist' — VerstattCt vermoge seiner 
fehlcrhaften’ Constiuction das Eigreifen ties Slemes 
niir nut grofscr Schwierigkeit, welcbe grofstentbeils 
aus dei Leichligkeit entsteht, mit welcbcr der Stem 
Wcdirend der Eroffnung der drciarmigen Zange 
auS'SCiner ersten Lage, verruckt werden kann, ein 
Umstand', > der sebr leiclit und liaufig cmtntl, durcb 
welclien clieser' Act der Operation 1 verlangeit, und 
wegen d6r dieseihalb haufiger nolbig werdenclen, 
stcls sebr'sebmerzhaften Bemhrung der Blasemvande, 
dcr Zeitraum, m welcbem ddr Kranke tiberbaupt 
die AnwenduAg' der Opeiationsmetkode auszuliallcn 
verniag, Seln veikurzt werden kann — - ' 

Die starke Bicgung 'denFedorn der diciarmigen 
Zange und die germge Ausbreitung derselben uber- 
baupt verstattet dem Eintritt des' Steins nnr emcn 
engen Raum, und obglcicb Civiale bebauptcl, einen 
i Stem von andeithalb Zoil im Durchmesser obne 
Scbwiciigkeit fassen zu' konnen, so moebte doch 
wohl bei eincm solcbcn Yolumen' dieses Instrument' , 
seltcn oder me nut Erfolg gelu auclit werden kon- 
nen, selbst dann rilebt, wenn auch' dieser Operateur 
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dnrch scinen untcn zu bcschreibenden Perforator die 
Ausbrcilung der Zangenarmc vergrofsert - — 

Der bedeutendstc Felder aber, den das Instru- 
ment nut sich fuhrt, ist die geringe Festigkeit, mit 
welcher die drei Arme den Stein umfassen, denn cs 
ist mebt moglich, bei der Emncbtung, welche dies 
Instinment bis jetzt noch bat, seme Arme so stark 
und fest' zu macben als sie sejn sollten — Denn 
die nach dcr Giofse des umfafsten Steins mebr oder 
minder bedeutendc Oeffnung zwischen den Enden 
jencr Arme — welche immer bleibt, falls der Stem 
mcht ein ungewohnlicb klcines Volumen darbietct — 
lafst ihn, selbst wenn er so fest als moglicb umfafst 
ist, bey dem Druck des auf ihn wirkenden Perfora- 
tors schr leicbt nach hinten- cntweichen, wed die 
Kraft dcr dreiarmigen Zange germger ist als der 
Druck des bohrenden Instruments, durch welclicn 
der Stem gleichsam aus der Zange hmausgedrangt 
wird Je harter er ist, m je hohciem Grade~]ener 
Druck auf ihn ausgeubt werden mufs, desto leichter 
entweicht er, und das um so leichter, je grofser er 
selbst und folghch auch die Oeffnung ist, welche 
zwischen den Enden der drei Arme ubrig bleibt — 
Am leichlesten entweicht der Stem aber da, wo er 
mit seinem ganzen Umfange mcht m den Zwisthen- 
raum. der Zange emtrat, und em Theil desselben, 
uber'der Spitze der Arme heivorragcnd, aufserhalb 
des Instruments blcib, erne Lage, welche der Stem/ 
besonders wenn er etwas grofs ist, mcht sellen an- 
mmmt — Dieser Fehler des Instruments wird fur 
das Gelingcn der Operation oft sehr hinderhch, da 
nut jedem Ausgleilen die emmah ubeiwundenen 
Schwiengkeitcn, den Stem zu fassen, erneucrl wer- 
den mussen — em Uebelstand, der bei den ersten 
Yersuchen der Operation, so lange die Integnlat 
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ties Stems noch fortdauert, oder doch wenig veran- 
' dert ist, schr liaufig emzntrcten pflegt 

Der letzte Fehler dieses Instiunientcs cndlich 
beruht anf dem Umstande, dafs man die, zur Durch- 
bohrung und Verkleinerung bestinunten Inslrnmentc, 
mcht mit derselben Sichcrheit wirkcn lasscn kann, 
x wclche Lei dem cisten moghch war, wo der hicr 
feblende Knopf yor allem zu weitcn Hervordnngen 
dieser Instrnmente und vor ]eder Verletzung der 
Blase durch diesclben schutzte Hier aber darf der 
Perforator nur so wcit emwirken, dafs er immer 
nocli cine Lime limter den Enden dei dreiarmigcn 
Zange bleibt, wo er angehalten werden mufs War 
also cm Stem zu grofs, nm ganz zwischen die Arme 
dcs Instruments aufgenommen zu werden, und ragt 
folglich hmter ibnen noch cm Theil dcs Slemes 
hervor, so kann man anf diesen gar mcht wir- 
ken als nur bei wiederholter Operation, wclche anf 
solche Art verdoppell wird. 

§ 37. 

Das dritte Instrument 1st zu neu und bisher 
nocb zu wenig versucht, als dafs die Mangel, wclche 
es vielleicht hat, schon gebong batten erkannt wer- 
den konnen,- docb schemt der fur den Emtntt in. 
die Blasenhohle bestimmte Theil des Instruments, - 
welches auf der beigefugten Tafel m seiner wirkli- 
clien Grofse gezeiclmet ist, m semem Langendurch- 
. messer fur den Qucerdurcbmesser der Blase zu 
grofs, so dafs man befurchten mufs, er werde durch 
semen Knopf die hintere Blasenwand reizen, oder 
sicb gar in maneben Fallen niebt ganz m der Blase 
entfalten konndn Zugleich erkennt man durch emcn 
, Blick auf die Zeicbnung leicht, dafs nur Steine von 
I mafsigem "V olumen m den Raum des Instruments 
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atifgenommen werden r kbnnen ,cs mi linn bei giofse- 
rcn unamvendbar bleibtj 'Diese beiden > Uebelstaildii 
warden Sich freihch leicht ' dilicb eme 'grofsere Bie- 
gung’ r den cmzelnen i stahlernlen Arme 'vermcideh' las- 
seh, abet * es<>isl bei’ demselben Mechamsmus ‘nichf 
nioghch', ) eme 'grbfscre> Krnrnmung. diesei Arme nut 
deii 1 beitlen nothwendig'cn Bcdmgungen ernes gewis- 
3fen 'Glides von' Festigkeit'itnd cihei 'solchen Elasti- 
citlit, 'wdlche den Eintritt iri das Lumen der innern 
Ganule vdrstattet, zu vereinigen - 1 1 ! 

t a . i • i ‘ ii <■ . 1 , 

n. » 38 f ’ > . ' 

i> ‘"-Die 'Sehr' sinnrekfh<d'Idee, 'den Stem^mit emem 
Netze ziv nmgeben, verspl'lCht sonst 'sebi bedelitonde 
"V-odzilge' fm das stbrtclle' und* Sichcre Gelmgen der 
Operation }Sndem es 1 das Anfsuclien und ‘Hervoizie- 
hen' der f'emzelnen Steinfragmcntc ’ mebt 'allem sehr 
erleichtcrt, sondern ‘auch jeg'licber Gcfabr' vorbeugt, 
dafs kleine Slucke dem Kranken’ und de'm Opera- 
teur unbemerkt in dci Blase zuruckblcibcn und die 
Keime anderer Stcme werden konnen INlur mittelst 
dieses' Nelzes miochle 'es moglich iverden,' die Ope- 
ration nut emem Yersuche, oder nut einer emzigen 
sogenannten Sitzt mg, (seance) in beenden, welches 
lusher nock > hie moglich > war, vorausgesetzt, dafs, 
bei. der grofsen Lange ‘des Instruments, der Kranke' 
ini ’Staude* scyi seme Gegenwait ’ m der Blase so 
lange 1 Zeit'. zii - citragen, < 4 als ' zrn Beendigung > der ' 
Operation notbig ist > 1 ’ i 1 
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^ * p ’ r r f ? 

z) Instrumente f«r die DiirclibOlirimg und Vcr- 

"J “ ° t j k t , < i.i-- if, < :# > i> 

“ Lleineruiig des otcins 


,, § 39.' 


Die Art, these eben genannten Bcdmgungen <zn 
erfullem' ' ist Lei den boiden Eifmdern tier neuen 
Mcthode, von welcber biel die Rede ist^ volhg vci- 
sclneden, jeder von ibnen bedient sich eigener In- 
slrumente, und wentlel sic auf verschiedenc I’Wcise 
mit versclnedenen H and griff en an 

Civiale gebrauebt noch'heute zu dem erwahn- 
ten Belraf dasjemgc Instrument, 1 welches ei/scbon 
im uTabr 1823 in - seiner obem angefubrten Sclmfl 
nber die Urinverhaltungen vorseblug; besclnlcbi und 
abbildcte’ Diescr, von semem Ei finder sogenannle 
Lilliontripteur bestebt ans emem, ‘drei Limen ‘im 5 
Durchmesser haltenden,' funf bis seebs Lmien lan- 
gen, cybnderformigen, stablemen Knopf, welcber 
nnt semem cinen Ende m emeu langen, dunnen^ 
gleicbfalls stablemen Sticl nbcrgebl’, tier ■ wcnigslcns 
eben so lang., als * die< ganze -dreiarnug gespallene 
Ganule, und mebt zii dick ist, ran sich m dem Lm-' 
men derselben frei bewegen zn konnen Das antlcie, 
voidere Ende des Knopfs j ist’ frei, und endigl sicli 
entweder in erne Art Trepankrone odei cnkelfoimi- 
gcr Sage, odei', ■ line >es gewobnbch der -Fall ist, in> 
drei, funf oder sicben, zwci Lmien lange pyrami- 
denformige Spitzeni von veischiedener Dicke und 
Staike, je naclidem nbrer mebr oder iveniger anf 
das vordere Ende des Knopfes gestellt sind — 

Yor dcr Emfulirung des oben Lcschricbcneri 
drciarmigen Instruments wird der ■ Stiel dieses Per- 
foiatois, und zwar von der dieifacben Spaltnng mis,’ 
in das Lumen der.mneren Canule geseboben, so 
dafs jcuer Knopf zwischen die drei Aime der Zange, 
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gestellt wird Wenn nun die innere Canule so welt 
als moglich in die aufsere zuruckgezogen ist, und 
aus dieser nur noch das olivenformige Ende jener 
hervoiragt, wild sicli der Knopf des Perforators iri 
dem Zwischenraum , welclier durch die slarkere Bic- 
gung der drei Arme an lhrem Ende gebildet wird, 
befinden, und auf diese Art wird dcr Perforator mit 
dem dreiarmigen Instrument zngleich durcb die Harn- 
rolire in die Blasenhohle gefubrt. — - Fig 3. I, n 

§ " 40. 

Civiale hat diesen Perforator, obgleich er we- 
gen mancher fehlexhaften Eigenschaften vielleicht 
verwerflicb ware, dennoch bis ]elzt beibebalten, olme 
, lhn mit einem andcrn Instrument vcrtauscbt zu ha- ! 
ben, wed es, da der Umfang des Knopfes, welchen 
der Stiel Iragt, grofser ist als < das Lumen der mnern 
Canule, m wclche jener mcht bmeintreten kann, 
moglich wird, durcb starkes Zuruckzieben dieses 
Knopfs mittelst des nach aufsen hervorragenden Stiels 
die Entfernung der einzelnen drei Arme zu vergro- 
fsern Diese grofsere Ausbreitung des Instruments ’ 
soil folgcnde zwei Vortheile mit sich fubren 

1) wird es dadurch moglich, einen Stem zu 
umfassen und in das Instrument emtreten zu lassen, 
dessen Yolumcn fur die gewohnliche Ausbreitung dcr 
Zange zwar mcht um.vieles, aber doch um etwas 
zu grofs ist, und uberhaupt wird durch die Erweite- 
rung dcr Act der Ergreifung des Stemes crleichtcrt 

2) Soli dem, durch den Drnck des auf den 
Stem wirkenden Perforators oft bewirkten Entwei- 
chen und Entgleiten desselhen aus den Armen des 
Instruments vorgebeugt werden, indem man, sobald 
ein ungewohnliches rasches Vordnngen des Perfo- 
rators bemerkbar wird, diesen stark zuruckzieht, die 
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Zangenarmc dadnrch tuelir ausbreitet, folglicb den 
durcb sie umsclilosscnen Rauni vergiofsert, und dnrth 
gelindes Andiucken an die Innterc Blasenwand den. 
no ch mcht ganz entglitlenen Stem m die Arme der 
Zange zuruckbimgt 


- §. 41. 

Den Civialcscben Perforator venvirft Lc Roy, 
well er mebt durcb das Lumen der mneren Ganule 
treten, folglicli mebt anders als nnr mit dem gan- 
zen Instrument entfernt werden kann, es mitbin nicht 
mogbeh ist, ibn, wenn er bis auf den hochsten Punct 
vorgedrungen, und seme Wirksamkcit bei unveran- 
derter Lage des Stems aufgeliort bat, nnt and cm 
zweckmafsigen Instrumenten zu vertauseben, m wel- 
chem Fall dann niebts anderes ubng bleibt, als den 
Stem loszulassen, die scliwierigen Vcrsuche ihn zu 
crgicifen zu erneuern, und dadnreb dem Instrumente 
erne Obeiflachc des Steins darzubleten, auf welclie 
es nocb mebt gewirkt hatte, ein Yerfabren ? wclcbes 
so lange wiedcrholt werden mufs, bis der ganze » 
- Stem m kleine Stucke verwandelt ist, welcbe 1m 
Stande smd, durcb den Harnrolirencanal geben zu 
konnen, dcsbalb ist es auch auf dicse Art unmog- 
beb , cine solcbe Operation mit eincm Ycrsucbe zu 
besebbefsen, da kem Kranker die Amvendung der __ 
Instrumente so lange und so wiedexbolt zu ertragen 
im Stande ist t 

Lc Roy will daber nur cinen solcben Perfoia- 
tor gcbiaucbcn, dessen, fur die Einwirkung auf den 
Stein bestimmtes Ende mebt dicker ist als der Sticl, 
wclcher daber seiner ganzen Lange nacb durcb die ‘ 
mnere Ganule emgescboben und bebebig fur sicb- 
allem wieder aus lhr bervorgezogen werden kann, 
woduicb er freyheb die Yortbeile, wclche durcb die 
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grofsere Ausbreitun'g der Zange , entstehen konnen, 
verliert., iaber dennoch mehr, idadnrch zu' gcwinneh 
glaubt, -indem er, sobald der' Stem’ seiner A\e nacli 
durchboh'rt ist,' den Perforator, ohne idem Stem ‘von 
seiner ersten Lage ini genngsten zu verrucken,;odei 
ihn gar loslassen und von neuem ergieifen zu mus- 
sen ( , heiausziclien und landere Inslrumcnte an seme 
Slellc bringen ( kann, welche im'Stande suld die Zer- 
storung des Stems' zu vollenden, so dafs die ganze 
Operation ;mit ,viel germgeren * Schwierigkcitcri.'als 
bei dem‘, Givialescben Yerfahrcn mil .einem.einzi- 
gcn, Yersuc’he beendet wefden kann 

f t | t 

II l \'l I * » « 

3 . . ! ! ,, § . 42 3 * ^ 

Um dem Perforator erne drehende Bewegung 
zu'geben, bedientc' man, sicb anfangs.eiriei emfacbcn 
Kuibel, 'welche mittelst cinei Scbraubenmuttcr an 
das hmtere Ende dcs Peiforators befestigt, undduich 
die Hand des Operateurs m Bewegung gesetzt wurde. 
Da abci auf solclie YVTeise die emzclnen Drchun- 
gen mur 'langsam auf cmander folgen konnten, ‘•aus 
Furcht durcbl zu rascbes Bewegen die nolhige Leich- 
tigkcit deri Hand zu verheren, und da uberhanpl die 
Drehungen', welche an die Bewegung der Hand ge/ 
bunden smd, nicht so schnel^ seyn' konnen als sic 
cstsollteh, um ’ die . Operation lasch fortsclireiten zu 
lassen, und die pemlicbe Iiage des Kranken so >vicl 
als moglich zu verkurzen, wandte Le Roy lner den- 
jemgen' Mechamsmus an, des sen sich die Ukrma- 
cber und andere Metallarbeiter kedienen, um Locher 
in metallcne Platten zu bohren, d h er befestigle 
an den Perforator einc Drebrolle, legte um didsc 
erne Darmscite m Form einer Schlinge, welche an 
emem Bogen von Fischbem bqfestigt war, und he- 
wirkte durch Auf- hndj Niederschieben dieses Bo j > 
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g'ens emej -weit schnellere’ Di cluing als tier Hand 
dcs Opcrateuis erreiclibar wai , olinc dafs, da kem 
Drnck daunt' verbunden isl, lrgcnd emc Gefaln von 
Verletzungen' dcr Blasonwandc ( ans dci schncllexn 
Bcwpgttng ,tmd aus dem zu sclincllen y ordrmgen , dps 
Perforate! s Italic enlsleben Iconnpn ; — Dicsc y ei- 
hessernng nahni Such sogleich Civial'e an] und bc- 
dicnle sick, liner sebon bci dcr ersten Operation, dip 
cr am Lebenden ausuble — 7 , h i i'.’ 

i 1 i , n 'ii ■ ' > < 

. ' t ' ( § 43 \ ' > , , 1 _ < ) f 

_ Sll Um beiider Perforation dept.ganzen Instrnmen 7 
tenapparat mebr Festigkeit.tind Haltbarkeil, nnd 'zu* 
gleicb ttm diescni Thcd der, Operation t mcln n Ge 7 
nauigkeit mid Pracision , zu 1 gehen, fugte .man dcr 
Rolle'noch eme Art Splnaubstock odcl',)Dicbsltilil 
( claud , chcvalct ,) lnnzu, welchcf, wtscntlicb ,fur‘ das 
Gelmgen dei Operation nothwendig, vonrfeiden Er j 
fmdem selir versclncdenartig construirt 1st. , , | 

r - 

§ 44 /'- „ , ./ , 

, Der Drcbslubl Le Roy’s (Fig, 8 ) Jbostekt aus 
7 iv ci staldeinen Stucken, welch c durcli dip Spbraube 
in ems vereinigt iverden konnen Das t ersic, gro- 
fseie Stuck 1st rechtwmkhg gebogeft, nnd bcstebl rn'il- 
bin aus zwei Scbcrikeln. welch e" anderlhalb bis zwei 
Limen dick und drei Limcn rfreit smd. Der. -erne 
langcic, wagereebte Schenkcl’/, f. \st bis auf pine. 
Scale an der mnem Seite, welcbe dazu dicnf, das 
Voidringen des Perforators ,zu . messeny yolbg 1 gltitp; 
und gegen funf Zoll lartg ,, Der zweite,,, kurzerc," 
sen lechte Scbcnkel. g.' 1st von .derselben ' Starke, 
spaltel sicb aber m zwei sicb ditreb ihie.eigpng Ela- r 
slicilat von einatider entferncndc'.Airme.,; ton ,den r en, 
jcdei/m semem untern Ende emen klemen Bogen h 
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beschrcibt, welche beide Bogen zusammen eme runde 
Oeffnung zur Aufnahme der mnern Canule des 
Hauptinslruments bxlden Beide Arme konnen durch 
cine Scbraube i einandcr genabert und dadurcb die, 
in die Oeffnung aufgenommcne Canule b 3 b unbe- 
- weglich gemaebt werden • — Das zweite Stuck die- 
ses Drehstuhls k, o ist dem senkreebten Scbenkel 
des ersten Stucks fast gleicb , nur mit dem Unter- 
sclnede, dafs sein oberes Ende cine langbcbt vier- 
cckigte' Oeffnung umschhefst, in welclie der wage-* 
rechte Scbenkel f, f genau pafst, und wo durch 
die Scbraube n. beide' Stucke unbewegbeb gegenein- 
ander gemacht weiden konnen Dieses zweite Stuck 
ist ebenfalls in zwei Arme gespalten, die ]eder emen 
ahnhehen' Bogen, wie der gegennberstehende Schen- 
kcl, m / bilden, welche m eme runde aber klemere 
Oeffnung vereimgt den Perforator aufnebmen Eme 
Scbraube m schliefst diesc Oeffnung, und druckt 
beide Arme,gegenemander — 

^Venn der Apparat so zusammcngesctzt ist, 
stellt cr sicb mit dem Drebstuhl , dem Perforator 
und dem vorderen Theil des Hauptmstruments so 
dar, wie cr Fig 8 abgebildet ist 

Der so gestellte Perforator ist m dem Tbeil 
seiner Lange, ivelcber in l von den beiden Armen 
x des Schcnkels k umfafst wird, dunner als vor und 
bmter dieser Stellc und etwas ausgefeilt, damit cr 
niclit m seiner Umdrehung um seine Axe gebindcit 
werdc, und dennoeb immer genau an dem Scben- 
kel des Drehstuhls m seiner Lage befestigt blcibe — * 
Em klemer, aus wcichem Leder gearbcileter, sebwer 
verscbicbbarer Ring, umgiebt den Perforator m c, 
und dient dazu, zwiseben lbm und der mneren Ca- 
nule den Ausflufs des Urins zu verbmdern. 

§ 45 . 



§ 45. ■ 

Ganz anders ist dor, diesem entsprecliende mid 
frn denselben Zweck bestimmte Theil des Instru- 
mentenapparats bei Giviale emgerichtet. 

Es leuchtet leicbt era, dafs die am Perforator 
befestigte Drehrolle, ran welch e die Saite des Bo- 
gens gescblnngen wird, hier Leweglick seyn mufste, 
wed jencr sonst wegen der Dicke seines Knopfes 
mcht durcb das Lumen der ranern Canule gehen 
unci in sie hmeingesclioben weiden konnte. Diese 
bewegliche Rolle (Pig. 10.) ist von Stahl und in 
zwei gleiche Halften gespalten, deren jede an der, 
bei der Zusammensetzung des Ganzen nach hinten 
gerickteten Oberflache erne Art kleraen, slahleinen 
Balken a, a tragt, von denen jeder zwei Schrau- 
benwindnngen hat, durch uelche zwei Schrauben 
b, b von eraem Balken bis zum andern gehen, nnd 
beidc Halften in era Stuck vereinigen Je nachdem 
diese beiden Schrauben angezogen oder geluftet wer- 
den, verengert oder vcrgrofsert sich die vicreckige 
Oeffnung c im Miltelpunkt der Rolle, welch e dera 
gleichfalls viereckigen hratern Ende des Perforators 
cntspncht Indem man nun diese miltlere vicreckige 
Oeffnung vercngt oder erweiterl, befestigt oder lost 
man die Rolle 

_ Gi vi ale’s Drehstuhl, Fig. 9. } \vird aus zwei, 
messmgcnen Stricken zusammengesetzt, welche durch 
cm dnttes, cbenfalls aus Messing gearbeitetes, Ver- 
cmigt werden — Dieses a, welches gegen viei Zoll 
lang, in der Mitte vier bis sechs Limen brcit, und 
gegen viei Limen dick ist, tragt oben erne kleinere 
und unten erne grofscre Ycrtiefung b, raid C , von 
denen jcne mit einer runden, diese mit ciner lang- 
hcht viereckigen Oeffnung versehen ist, in welche 
die beiden ci\sten Stucke aufgenommen werden. — 

4 
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war, "durchbohrt ist, wird der' Perforator aus der 
innern Canule' herausgezogen, und mit andern In- 
strnmenten verlauscht 

An seme Stelle treten dann verschiedenartig ge- 

formte, fur die weitere Zerstorung 1 des Stemes be- 

stimmte Feilen, deren Wirksamkeit auf dem DiUck 

beruht, welchen sie vermittelst lhrer eigenen Elasli- 

cital auf die ^Vande des duicb den Perforator ge- 

bildeten Canals bervorbnngen, und welcbe die ^Weile 

dieses Canals veigrofsern, mitbm die Substanz 'des 

Stemes verrmgein Sie werden theils durcb Hin- 

und Hersclneben, tbeils durch die, mittelst der 

Chorde bewirkte Rotation m Bewegung gesetzt. _ 

Letztere fuhrt viel schneller und beftiger zum Zicl, 

nur ist sie niclit m alien Fallen anwendbai, da bei 

manclien Kranken die Sensibibtat der Blase so giofs 

isl, dafs selbst die gcrmge Eiscbutternng, welcbe 

die rotirende Bewegung ( mit sxcb fuhrt, nicht lange 

genug ertiagen wird. ' 

\ 

S. 48 

( Diese Feilen sind fur beide Arten der v Bewe- 
gimg tbeils emfacb, tbeils gespalten — Jene, Fig 1J , 
ruben auf emcm Stiel, welcber der Lange,und Dicke 
und seiner ubngen Form nach dem Perfoialor, ganz 
gleicb, an semem voidern Ende aber, wo sich mit 
ihm die Feile vereimgt, mebr odei minder stark ge- 
bogen ist, so dafs die A\e der Feile und die des 
Stiels m emem mebr oder minder stumpfcn Wmkel 
zusammenkommen Die Feile selbst bat gcgen zwei 
Lmicn im Durchmesser, ist andeitbalb bis drei Zoli 
lang und, je nachdem sie durcb erne rotirende Be- 
wegung oder durcb Hin- V und Herziehen auf den 
Stem wirken soil, nut longitudmellen oder transvei- 
scllcn Furclien und Erhabenbeiten versehen. Die 
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Elasticitat des Slides erlaubt, dafs die krrnnme 
Lime, welcbe die ganze Fcile von oracm Ende Ins 
zum andern m lhier Axe bildet, m erne geiade vcr- 
wandelt werden, mitlnn ganz m die mner'e Cannle 
des Hanplinstrnments aufgenommen werden konne 
Eben deshalb kann sie aneb obne Scbwierigkeil ans 
dieser in den, durch den Perforator gebildcten Ca- 
nal des Steines gebraebt werden, nnd drnckt mil 
auf den Stem mil' emer der Elasticital des Stiels 
entspreebenden Kraft, welcbe fiu linen Zwcck niclil 
nnbedeutend, nnd tim so grufser ist, ]e bedeutender 
die Biegung, nnd je spitzei der Wmkel ist, wel- 

cbem beide Mittelhnien znsammenkommen. 

• 

— t i 

§ 49 - 

* Die gespaltenen Feilen sind grofscntbeils nnr 
bestimmt, um dnrch Hm- nnd Herzieken zn wirkcn, 
nnd nberhanpt ist line Anwendbarkeit besclnankt, 
da sie nnr von gcringer Starke seyn, nnd niclit obne 
Scbwierigkcit in den Canal des Steines gebraebt 
werden ltonnen Die drebende Bewegnng' ist lner- 
bei gcfabrbcb, da durcb sie die scbwacben Stiele 
der gespaltenen Feilen leicht abbreeben nnd m die 
Blase' fallen konnen Fur den Fall, dafs man die 
Cborde lncr anwenden, nnd dnrcli rotirendc Bewe-; 
gang emwirken will, soli der Stiel, welcher die ge- 
spaltenc Feile tiagt — um dieser mebr Festigkeit 
zu geben, und der Gefahr der Zerbrecbnng zn be- 
gegnen — seiner ganzen Lange nacb hohl seyn, 
nnd cme Art Stilet aufncbmen, wclcbes bervorge- 
seboben werden kann, dann zwischen die beiden 
Arme dei gespaltenen Feile tnlt, bier von zwei Fnr- 
cben anfgenonimen wird, und dadurcb tbeils die Ent- 
feinung der Arme von emander bedmgt, tbeils die. 
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Fcstigkelt vcigiofserl, und die Gefahr der Zerbrc- 
cbung verringert (Fig 12.). 


c) Instrument fur die Ausziehung und Entfer- 
nung dei Steinfragmente 

§. 50 

W enn durcli die Amvendung der bisher ange- 
fuhrten Instrumente der Stem zerstdrt und in so 
klcine Slucke verwandelt ist, die kcmcr, Verkleme- 
mng melir bedurfen, wed sie nach der mnthmaafs- 
Iicben Schatzung des Operateurs falng sind, ohne 
Gefalir durcli das Lumen der Harnrohre gehen zu 
konnen, so werden die bisher angewandten Instrn- 
mente mit einer fur die Ausziebung dieser Slucke 
. bestimmten Zange vertauscbt. Sie ist der mncrn, 
dreiarnug gcspaltenen Canule des zweitcn Hauplin- 
strumcnls ganz gleich, nur femer und zarter gear- 
Jieitet Die Spitzen ibrei drei Arme smd aber mebr 
bakenformig und volbg recbtwmkbg gebogen, um 
mit giofserer Siclierbeit die Stcmlragmcnte balten 
zu konnen Die Spitzen der Zange smd nichl ver- 
dickt, und das Instrument kann semer ganzen Lange 
nach frei durcb das Lumen der aufsern und mnern 
Canule ernes jede'n der drei Hauptinstrumentc geben. 


IY. 

Yon dem Operalionsacte selbsl 

§ 51 

Erne besondere, langcre Zeit vor der Operation 
anzuwcndende Yoibereitung ist kemeswegcs fur das 
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Gehngen derselben • absolut 'nothwendig, nocli fur 
den Erfolg v,on bedeutender Wichtigkeit Man 
wandte bisher vierzchn Tage vor der Operation all- 
gemeine warme Bader an, nnd bracbte elastische 
Sonden von Federharz m die Harnrobre, tun dnrch 
jene die Sensibilitat lm Allgememen nnd die der 
Blase msbesondere zn verringern, nnd durcb dicse 
den Harnrobicncanal bis zu emem solcben Grade zu 
cnveitcrn, dafs scin Durcbmesser dcm der oinzufiih- 
renden Inslrumente cntspracbe Ob die warmcn 
Bader tur die Erfullung des ersten Zweckes ansiei- 
clien, nnd diescm vollkommen entsprechen, vermag 
lcb nicht zn entsclieiden, andefs werden sie noeh 
beute vierzelin Tage vor jeder Operation gebraucbl, 
nnd cben so ancli die elastiscben Sonden — Docli 
sagt Civiale selbst, dafs er, von der lnnreielienden 
White der Harmolire uberzengt, jene Sonden we- 
niger zur Enveiterung gcbrauche, als vielmchr ..urn 
die Kranken an den Reiz ernes fremden Korpers 
vorlici allmablig zu gewohncn, nnd dadurcli die 
Operation zu erleicbtern — 

Diese Sonden werden vierzehn Tage vor der 
Operation selbst mittclst ernes silbernen, nacb der 
gewolinlicben Art gebogcnen Catheters, in des- 
sen Lumen die Sonde hmemgeschoben ward, in 
die Harnrobre gebracbt, und der Catheter darauf 
allein herausgezogen, wahrend die Sonde zuruck- 
blcibt Man fangt naturhcb nut solchen an, und 
walilt fur die ersten Tage diejenigen, welchc cine 
gcungcre Dicke liabcn, leicht eingefubrt, und dem 
Kianken nicht schr lastig werden konnen — Sie 
bleiben hochstens zwei Stunden licgen, und wenn 
sic Schmcrzen erregen, kann man sie selbst nocb 
frulier enlfcrnen Nacb und nach werden die dnn- 
nen nut dickeren vertausebt, und man geht zu letz- 
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teren urn so schneller^ uber, je weniger sic den 
Kranken belastigen, und setzt lhre Amvendang so 
lange fort, bis man eimge Tage voi dei Operation 
zu den dicksten gekommen ist, welche' dem Umfang 
der bei dieser selbst anzmvendenden Instinmente 
entsprechen, und zu deren Einfuhiung man kernes 
Catheters mehr bedarf, 

Aufserdem lafst Civiale seme Kranke vor und 
wdhrend der Operation erne strenge Diat beobach- 
ten, nnr leiclit vcrdaubcbe" und meist flussige Nah- 
rungsmittel geniefsen, sehr consistente, scbwer ver- 
danliche Speisen durchans vermeiden 

Knrz vor der Operation ist darauf zu achten, 
“ ob der Mastdarm leer oder angefulll sey War 
der Kranke mcht kurze Zeit vorher zu Stukle ge- 
wesen, so -ist die Anwendung ernes Klystiers zwek-* 
inafsig, und crleichlert die Emfubrung des In- 
struments. 


$ 52 

Auf die Lage, welcbe man dem Kranken wah- 
rend der Operation geben soli, komnit sebr wcnig, 
an Es ist kemesweges noting, wie Gruithuisen 
memt, dafs der Kranke bei Emfubrung der geraden 
Sonde aufrecht stehen musse, dieser Theil der Ope- 
ration gelingt bei liegender eben so gut als bei auf- 
'recbtei Stellung Man. lafst in Frankreicb die Kran- 
ken von Anfang bis zu Ende der Operation liegen, 
und sorgt nur dafur, dafs lhre Lage erne solclie 
sey, die das Senkcn des etivas weit aus der Harn- 
rohrc bervonagenden Instruments mcbt verhindre 
Desbalb will Le Roy seme Kranke auf ein Qneer- 
bett legen, die Schenkcl von emander spreitzen, 
die Fufse auf zwei Stuble stutzen, ubeihaupt sie 
erne solclie Lage annehmen lassen, welche man 
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gcwohnlich Lei der Anwendung'der Zange Kreisende 
anf dem Queerbette annebmen lafst — Civiale 
bmgegen lafst seme Patienten nihig im 33>ette liegen, 
oder legt sic der Lange nacb auf erne Matratze; 
liur sorgt er dafur, dafs durcb cmige Kissen der 
Hmtere erbobet Verde, urn dadrncb Raum fur die 
nothige Senkung des Instruments zu gewmnen 

^ T * i 

§ 53 

Bevor die fur die Operation bestimmten Instru- 
mente selbst m Anwendung gesetzt werden, wird' 
die Blase mit so vielem lamvarmen ^Wasser ange- 
fullt, als sie uberbanpt aufzunehmen im Stande ist. 
Diese Vorsichtsmaafsregel ist von grofser "Wiclitig- 
keit, da dnrcb das Wasser die Blase selbst ansge- 
dehnt, und lhre Wande mogbchst wcit von einan- 
dei entfernt werden, wclcbe Entfernung den Instru- 
menten eraen frcicren Spielraum gestattet, die Be- 
rubrung nnd Reizung der Blase durcb, dieselben wc- 
mgcr leicht maclit, und es besonders yerlnndert, dafs 
cm Theil der Blase statt des Steines mit dem In- 
strumente gefafst werde Die Einspritzung gescbiebt 
mitlelst ernes gewdhnlichcn , Catheters und eincr 
Spntze, deren Capacitat dem-Raume der Blase enl- 
spncht. Nachdcm der Catheter bis in die Blase 
gebracbl, und die Spntze mit lanem, eber zu kuhlen 
als zu warmcnAVasser angefullt ist, wild ihre Spitze 
m die luntere Oeffnung des Catheters gesetzt, und 
die Injection so lange foitgefuhrt, bis das "Wasser 
7wischen jcnem und der Spitze bervordnngt, dann 
die Spntze entfernt, und der Catheter, wahrctid 
seine Mundung mit dem Daumcn yerschlossen wird, 
aus der Blase und Hamrohre gezogen — 
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§ 54 . 

Will man slch des Ci viale’schen Apparats bc- 
dienen, so mufs man vorher den Perforator oder 
Litliontripteur m das Lumen der inncrn Canule 
hinemschieben , so dafs sem Knopf von den drei 
Armen der Zange umfafst wird, und die Drehrolle 
nach dcm oben beschriebenen Mechamsmus an das 
cntgegengesctzte Ende befestigen Nacbdem die in- 
ncre Canule des alien oder des andern der drei 
Inslrumente so weit m die aufsere zuruckgezogen 
1st, dafs bei dem ersten nnd dntten nur der Knopf 
hervorragt, bei dem zweiten Instrument nur die ob- 
venformige Spitze sichtbar bleibt, Avird das vordere 
Ende, welches bei der Emfubrung mit der Blase 
und der Harnfobre in Beruhrung kommt, mitlnn der 
grofscie Thai, mit ngend anem Fett; ancr Salbe 
oder Pomade bestachen, wodurch die Einfuhrung 
crleicblert wird 

Der Opcrateur stellt sich entweder zwisclien die 
Scbenkel, oder an die rechte Seite des Kranken 
Letztere Stcllung mochte wohl viel bequcmer und 
besser als die crste seyn, bei der das weit. ans der 
Harnrohre b'crvorragcnde Instrument bei seiner Sen- 
hung sebr binderbch werden kann — Mit den Fm- 
gcrn der rcchten Hand ergreift der Wundarzt das 
Instrument vor dem Ende der aufsern Canule, und 
stellt die Finger so, avic es ihm selbst am bcqucm- 
sten 1 st, nur mcbt auf 'cme solche Weisc, die ihn 
das Instrument mit dei nothigen Leichligkeit zu fub- 
ren, und den geungsten Widerstand sogleich zu 
bcmerkcn liindcile Mit den drei ersten Fmgcrn 
dei Lmken umfafst er den Penis, den er so weit 
aufuchtet, dafs er zwischcn Erection und Erscblaf- 
fung in der Mitte stellt, folgbcb mit der Axe des 
ganzen Korpers cinen fast lecbten, jedocli nach dem 
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Unterleibe zu ctwas stumpFcn Winkel bildet. Dem 
cinznfuhicnden Tnstriimentc giebt man diesclbc Ricli- 
tnng, so dafs seine Axe nnt dei Axe der Ilarnrobre 
zusammcnfallt, brmgt seine Spitze m die unfscre 
Oeffnnng dieses Canals', und scbiebt es, ohnc die 
erstc Fuclitung wedcr des Gliedcs nocb des Instru- 
ments zu vciandern, durch leicbte sanfte Drelmngcn 
und abwecbselndcs Hervoiscbieben so weit, bis es 
an den untern Theil des Scbaambogens gekonimen 
ist Dafs die Spitze dort angelangt sey, lchrt ent- 
weder das Gcfubl m der Hand des Opcrateurs dnrcb 
den Widerstand, den das Instalment dort lindct, 
oder der an diese Gegend gedruckte recbte Zeige- 
fmger Darauf wird das Instalment und mit ihm 
dcr Penis allmuldtg gesenkt, erst dem Horizont pa- 
rallel gestellt, dann selbst unter diesen so weit ge- 
biaclit, als es, obne cinen sebr bcdcutenden Wider- 
stand zu ubcrwmdcn — • um mebt den, nnmiltelbar 
unlcr dem Scbaambogen liegendcn Tiled der Hain- 
lolirc stark zu cpictscben, oder gar falscbe Wegc 
zu bahnen — geschchcn kann, und die Spitze in 
den zwischcn dicser Senkung einlretcnden Zwiscben- 
laumen jedesmal lcicht vorgeschoben. Gelingt cs s 
liiclit gleich, die Spitze des Instiuments unter dem 
Scbaambogen fortzuschieben, so mufs man es mit 
dem Penis wiedcr erbeben, nnd, mdem man es von 
neucm senkl, aucli die Yersucbe, die Spitze vorzu- 
scbicben und sie unter dem Scbaambogen durebzu " 
bringcn, crncuern, bis man fublt, dafs sic' untet 
dicscm foitgegbtten sey Jctzf lafst man dem In- 
staimcnte die Ricbtung, wclclie es batte, indem es 
weitcr gbit, und suebt m ebon diesei Ricbtung dnrcb 
die pms prostaiica und in die Blase zu kommen " 
Gcscbiebt dies niebt mit der gewunsebten Lcich- 
tigkcit, und kann das Instillment ohne Gefahr mebt 
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noch' mehr< gesenkt, und dadurch seine Spitze noch 
starker gehoben werden, so mufs man durch' gehn- 
des Heben des aus dcr Harnrohie bervorragenden 
Tbeils und durcb sanftes Niederdrncken der Spitze 
den Blasenhals etwas bmabznziehcn snchen, bis 
man durch langere oder kurzere YViederbolung die- 
ser Handgnffe endlich das Instrument m die Blase 
selbst gebracht’ bat, welches tbeils das Gefubl des 
Operateurs, tbeils emige Tropfen hervorfliefsenden 
Urms, oder Wassers, besondeis aber das eigene 
Gefubl des Kranken, der den Urm mcbt langer bal- ’ 
ten zu konncn veisicbert, zu erkennen geben 

/ , , § 55 

Der Stem, welcher • — sobald er mcht adhaient 
ist — sieh immcr 1m Grunde der Blase belinden wild, _ 
ist mit der geiaden Sonde leicbl, wemgstens fast 
immer leicbter als / mit der gebogenen zu~ linden 
Entweder stbfst man scbon beim Emdrmgen in die 
Blase auf ibn, oder emige seitbcbc Bewegnngen, 
welche man die Spitze des Insli aments machen lafst, 
genngen zu seiner Entdeckimg Sobald er gefundcn 
und seine Lage bekannt geworden, , wird er nach 
dcnjenigen Encbenesen ergnffen, von denen oben 
die Rede gewesen ist — < \ 

Gelingt es mcht — wie es wobl biswcilen ge- 
scbiebt — den Stein zwischcn das Instrument zu 
bungen, mufs man die Yersncbe dieser Art sclir 
oft wiederholen, ist uberdiefs die Blase dabei selir 
empfmdbcb, und deshalb die Schmeizen des Kian- 
ken wahrend dcr Bewcgung des Instruments bcdeu- 
tend, so ist es besscr, den Operationsversuch auf- 
zusclneben und nach einigen Tagen zu erneuern^ s 
als die Ergreifung des Stems zu emvingen, da, 
wenn der Versucb selbst lange genng ausgehaltcn 
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werden kann, es wenig nutzen ward, nacli so viclen 
Anstrengungen den Stem wirkhch eignffen zu ba- 
ben, mdem der Kranke, von )enen Anstrengungen 
ermudet, die Operation viel frulier unterbrccben wild, 
als sie lrgend einen Erfolg gebabt baben kann 

Es ist scbon ob'en gesagt’worden, dafs bei ct- 
was grofsen Stemcn oder in solcben Fallen, wo sic 
scbwer in das Instrument tretcn, Civiale durcb 
Erweiterung der Zangenarme mittelst des Knopfs 
des Perfoiators diesen Akt der Operation zu erleicb- 
tern suchl lndem er die aufsere und mnere Canule 

s 

mit der linken Hand fi\irt, fafst er mit dci rechten 
die an den Perforator gescliobene Drebrolle, ziebt 
diese stark nacb lnnten zuruck, termittelt "so durcb 
den Druck des Knopfs cine grofsere Ausbreitnng 
der Arme, und > gewinnt dadurcb fur den Emtritt 
des Stems emen grofsern Raum als vorber. 

§ 56 . 

Die immer Ledcutcnden {und zuweilen unubei- 
wmdbcbcn Scbwierigkeilen, welche die Ergreifung 
des Stems crscbweren oder vereiteln, fubren von 
selbst auf den Gedanken, -semen Emtritt m das In-; 
strnment durcb den m den Mastdarm gebracbten 
Zeigefingci von dort aus zu erleicbtern Dieses 
Hulfsmittel ist entwedcr gar niclit, oder docli nui 
nut giofsen Scbwierigkeiten anwendbar Der daduich 
bcivorgcbra elite, unvermeidbche Druck der binlein • 
Blasenwand auf das eingefnhrle Instrument verur- 
saebt einen so\bedeutenden Sclimerz, dafs die mehr- 
sten Kianken ibn scbwerlicli ertragen wurden, uber- 
dies abei konnte nur der Zcigefingcr eines Gelmlfcn 
dazn gebi audit weidcn, da der Opcrateur seinei 
beidcn Ilande durebaus bedarf, um das Instrument 
zu lenken und zu regieren, und mit der linken die 
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aufsere, mit tier rechten Hand die mnere Cannlu 
lialten mufs Es wnd daher das-gedach'te Hulfsmit- 
tel — es mag nun cm Assistent semen Finger in 
den Masldarm brihgen, oder der Operateur selbst 
dieses limn, mdem er einen Theil des Instruments 
dem Gehulfen ubergiebt — immer nur sehr unvoll- 
kommen verrichtet werden konnen, obne des stels 
mchr oder minder. befLigen Scbmerzes zu gedcnken, 
welchcr fur den Kranken dadurcb veianlafst wild, 
und immer die Gefahr mit sicb bnngt, die Opera- 
tion zu fruh zu unterbrechcn — 

§ 57. ' 

1st der Stein m^das Instrument getieten, gcfafst 
und fixirt, so wird der Perfoiatoi m Bewegung ge- 
selzt, nacbdem tier Diehstnhl der emen oder andern 
Art vorber angelegt worden ist — 

Civiale legt den semigen (Fig 9) an, mdem 
er das dieiscitige meSsingene Stuck f, g, h von 
hinten nach vorn uber den silbernen Wmfel (£, e. 
Fig 3 ) schiebt, wo es fest emgefngt sicb befindet, 
und nur nach bmten zu bewcghch bleibl Die stah- 
lerne Spitze k des gleichfalls mcssmgenen Stuckes /. 
wird m die, der Axe des ganzen Instruments ent- 
sprecbende, in dem bintern Ende des Perforators 
befmdliche Ocffnung, je nacbdem dieser mehr oder 
minder tief eingreifen soli, mebr oder minder tief 
binemgeschoben, die beiden Schrauben /, m ange- 
zogen, und der ganze eben angelegle Theil des Ap- 
parats eincm Gehulfen zur Haltung ubergcben, wel- 
cber ibn mit beiden Handen umfafst', und wabrend 
der Wirkung der Cborde unveriuckt erbalt Diese 
gegen vier Fufs lange Saite wird um die Rolle gc- 
schlungen, und ibr freies voilier gclostes Ende an 1 
emen Haken des eben so langcn fischbeinernen Bo- 



63 


gens bcfestigt Der Operatenr crgreift mif der Recb- 
tcn den Bogen m seiner Mitte, nnd legt die Lmke 
so nbcr das Instrument, dafs er den Wnrfel nm- 
fafst, und den Daumen gegen die acbteckige silbcrne 
Platte (m Fig 3 ) stutzt, wodnrcb die Wnkung 
dei Scbraubc (c ), d h die Befestignng cfer innern 
Cannle gegen die anfscre verstarkt, nnd znglcich 
das Entgleitcn des Scbraubstockes' nacb hinten ver- 
lnndcrt wird, wofnr zu. gleicber Zeit der Gehulfe, 
welcbcr dicsen Theil des Instruments umfafst bat, 
sorgcn mills. Durcb Anf- und Niederscbieben des 
Bogens wird der Perforator m erne diebende Be- 
wcgung gcsctzt, desscn Wirknng auf den Stem — 
wcnn dieser un<rewobnlich bart ist — man mclit 
selten dnrcli cm knarrendes Gerauscli vermmmt, bei 
weiclicn Stemen abcr rnacbt sicli seine Action gar ' 
mclit bemerkbar — 

Indcm der Perforator, den seme eigene Feder 
von dcr Spitze k Fig 9 fortzuscliicbcn sucbt, vor- 
mckt, cnlgleitct cr dicser Spitze, sobald er so weit 
m den Stem vorgcdrungen ist, als sie selbst in 
seme gcdachtc Ocffnung hmemgeschoben war So- 
bald dies geschiebt, wvrd die Bewegntig des Bogens 
nnlerbrocben, dcr Operatenr fafst die Rolle mit der 
reebten Hand, rotut sie ctwas, wemger um den 
Stein dadurcli zu zerstoren, als vielmeln zu untersii- 
clien, und versuebt, ob die mnere Cannle sicli wel- 
ter als vorher zuruckzielien lafst , 

§ 58 . 

Dcnn oft sind die Sterne so zerreiblich, dafs 
sic bei den ersten JDieliungen des Perfoiators m 
mclnere klcinc Slucke zerbiccben Ob dies gescbc- 
ben scy, lelut tlicils das Gcfubl m der Hand bei 
dei Exploiation durcb die CJmdi chung dei Rolle, 


64 


theils die innerc Canule, welche sich welter" als vor- 
her zuiuckzichen lafst "War die Zerstnckelung des 
Stems noch mcht crfolgt, so wird die Bewcgung 
des Perforators nach der obeh beschriebenen Weise 
erneueit, bis entweder der Kranke die Fortsetzung 
dei Operation mcht melir erLragen kann, oder bis 
der Stem wnklich zerstuckelt ist — Sellen oder me 
fallen alle Stncke aus den drei Armen des Instru- 
ments hinaus, der Maafsstab abei an der mncin, 
zuruckgezogenen Canule deulet an, ob das Volu- 
mcn ■ des nocb umfafsten Stucks > sclion durcb die 
Harnrohre gezogen werden konne, oder ob es noch 
melir verklemeit werden musse Im 1 lelztern Fall 
lafst man — nacbdem dnrch die Schraube c Fig 3. 
die mnere , Canule gegen die aufsere wieder fixirt 
worden — ■ den Perforator aufs nene Avnken, bis man 
glaubt, das umfafste Stuck ohne Gefahr dnrch die 
Harnrohre bringen zu konncn Dann ziebt man das 
Instrument in solcben Richtungen heraus, welche den 
bei dcr Emfuhrung beobachteten cntsprcchen "VYo 
sem Durcligang Schwiengkeitcn findet, es grofse 
Schmerzen macht, odei gar nnbeweglich bleibt, da 
rotirt man den Perforator emige Male nut der Hand' 
— Sobald abei die Spitze des Instrnmentes mit dera 
von ihr umfafsten Stuck des Stemes erst m die 
Harnrohre getreten ist, so lafst sie sicli meistens 
aucb nut -Leichtigkcit bis an die fossa naviculaiis 
fortzichen, bier aber wird gewobnlicb wegen der 
Enge des Canals — falls* das umfafste Stuck mcht 
selir klein rst — eme erneuerte "Wirkung des Per- 
forators notbwendig, bis das Instrument endlich 
ganz aus der Harnrobie binausglcitet. 

Gleich darauf lafst der Kranke den Unn und 
mit ihm das emgespritzte Wasser, wobci eme grofse 
Menge klemcr Stucke, welche fur das Lumen der 

Harn- 
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Harnrolirc nicht zu grofs sirid, fortgehen, und da- 
mit schlicfst der crste Operationsversuch.’ 

§ 59 - 

War aber' der Stem sehr hart, und zerhrach er 
mcbt duxch die "VVirkung des in llm eindnngenden 
Perforators, so lafst man diesen — nnr von emzel- 
nen, kurzen, der Unteisnchnng hestimmten ,Zwi- 
sclicnraiimen nnterbrochen — so lange auf den Stem 
emwirken,, bis sem aufseres Ende so ' Wcit ,v vorge- 
drungcn ist, dafs noch.eine Lime vor den Spitzen 
derZange den Perforator angehalten'nvird > "Whiter 
darf’>er, i wie schon <ohen > gesagt, nidit vordimgen, 
well man sonst Gefalir Iiefej m dem Fall, dafs der 
Slein> dem Instrument entghtte, mit 1 dem gezahnteti 
Ende; des Perforators die.Blasenwande zu' vciletzen. 

- — Dann also wird der, Perforator, zuruckgezogen, 
nnd wenn die Operation noch ‘ weiler > fortgcsctzt 
wcrden .soli, d li wenn der Kranke sie noch lan- 
ger erlragcn_ kann, so suclit Civiale die Zangen- 
armc au£ die olien bcschnebene Art so weit als 
moglich anszubrciten , nnd durchf sanfte Bewegun- 
gen dem Stem, ohne ihn jedoch ans dem Instru- 
mente fallen' zu> lass en, erne veiandcrte Lage zu’ ge- 
bcn, und cine > andere Oberflache dem Perforator 
darzubielen, auf die er noch nicht gewirkt hatte, cm 
Verfalircn, welches Inn und 1 wieder gehngt Schla- 
gcn diese Ycisuche ahcr felil, so mufs die Opera- 
tion entwcder ausgcselzt werden, oder dcr Opeia- 
teur den Stem ganz fallen lassen, urn ihn aufs neue 
^zu ergreilcn, welches dcr Kranke nur sehr'selten- 
noch zu eilragcn lm Stande ist Zerhrach der Stem' 
nicht m melirerc Sluckc, so konnen auch nui dicje-’ 
nlgcn Thcile, welclic dcr Perforator wahrend seiner 
"Wnkung, abncb, mit dem Urm fortgespublt und 
aus dcr Blase entfernt werden. > 


5 
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. § 60 . ^ > ' 

In manchen Slucken von dem, eben' beschncbc- 
nen abweicliend ist das Verfahrenj welches Le Roy 
hei seinem Instiumenlenapparat m >Anwendung tre- 
ten lafst. , . , >< ' ,r 

, Er legt, ,wic schon gesagl, den Krankcn anf 
cm Querbelte, und setzt sich zwisclien seme Schen- 
kel — Die ulrrigen Vorbeieitungen smd dieselben, 
nnd so auchedie Einfuhiung des Instruments, nur 
wird der, Perforator niebt fruher, m dasselbei hinem-- 
gelasscn, als bis jenes eingefuhrt, der Stem ergrif- 
fen und bpfestigt ist Von den -Handgriffen, dnrch 
welcbe dips geschieht, wnrde oben bei dem Meclia- 
msmns der verschiedenen Instrilmente gesproeben — 
Um den von lhm angegebenen Drehstnbl (Eig 8 ) 
anzulegen, ziebt man das bewegliche , senkrechte 
Stuck k desselben zuruck, entfernt dnrch Lnften 
der Schraube i die bciden Arme des Sclienkels g 
umfafst nnt direr Bicgung das binteie,- aus der 
Harnrohrei hervorragende Ende der mnern Cannle, 
und befestigt durch Anzichcn deisclben 'Schraube a 
bcide Theile unbcweghch gegeneinandei — - Derdc- 
derne Ring e . des Peiforators -wild dadurch so weit 
vorgeschoben, bis er das Ende der 'mnern Canale 
bciuhit, , dadurch den Zxvischenraum zwischen ihr 
nnd dem Perforator schliefst, und den Ausflufs des 
Unns oder Wasseis vcrhmdert Das zweite senk- 
lechte Stuck Ji wild darauf — nachdem ’ durch Lxxf 1 
'ten der Schraube m seine beiden Arme von einan- 
dcr entfeint smd — mit semen beiden Oeffnungen 
uber den wagerechten' Schnabel f, f und uber den 
Perforator gcschoben, so weit bis die Oeffnung zwi- 
schen den beiden Biegungen l der ausgefeillen, dun- 
ncren Stelle des Perforators entspricht, uber wel- 
chem die Schraube nl angezogen, und der Selina- 
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foci k unbeweglicfo gegen den 'Perforator befestfgt 
ivird, wabrend die obere Sdnaube «. nocli nicbt m 
Anwendung tritt — 3Nacfodexn i die foier Vicl langerc, 
nur anderthalfo Fufs lange Darmsaite am die Rolle d. 
gescfolungen und an den efoen ’so langen fischbemer* 
nen Bogen foefestigt worden, umfafst der Operateui 
diesen mit der Rechten, den senkrecfoten Schen- 
kel k des Diefostulds mit der Lmken, und ufoergiebt 
den ubrigen Theil desselfoen einfim Gehulfen zur 
festern Haltung. Nun wird der Bogen und mit ihm 
der Perfoiator in Bewegung gesetzt, und so wie ei 
vordnngtj der Schcnkel k dnrcfo die Hand des Ope- 
rateurs gleicbzeitig vorgescfoobenj dessen ^orrllcken, 
und folglich aucli das Emdringen des 'Perforators 
in den Stem der an dem wagerecbten Scfoenkcl 
foefindlicfoe Maafsstab anzeigt. — Die Dnrclifooforang 
des Steins wird ofone Unlerforecfoung fois zu ibrem 
Ende fortgesetzt. ’ Zu schnell kann der Perforator 
nicht vorrucken, da die lmke Hand des Operateuis 
ilm ball und leitet, durcfo welcfoe dieser aucfo die 
Starke des Widerstandes, welchen die Spitze auf 
dem Stein fmdet, fufolen und foeurtheilen kann. Sel- 
ten zerforicfot dnrch die Wirkung des dunnercn In- 
struments der Stem in meforere Stucke, Und jenc 
kann in den moisten Fallen so lange fortgesetzt war- 
den, bis — foei der Anwendung des' ersten und 
dritlen Instalments — der Stem seiner ganzen Lange 
nach durebbobrt ist, und der Perforator auf den 
Endknopf stdfst, oder bis, wenn das zweite Instru- 
ment gebiaucht woiden wai, jener so weit vorge- 
dinngen ist, als es ofone Gefabr, die Blasenwande 
zu vcrlelzcn, gesefoefoen kann — Dann wird der 
Scfoenkcl k. cnlfcmt, das fooforende Instrument zu- 
mckgezogcn, und in seine Slelle erne der oben be- 
scluicbenen Feilen gebraebt. Es verstefot sxcfo, dafs 

5* 
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das Instiument, ' welches den Stein umfafst lialt, 
dnrchaus nnvermckl cihalten wcrden mufs, wed sonst 
x jendr m 'Seiner Lage verandeit werden konnte, dei 
ebeii gebohrle , Canal del Axe des Instruments' mcbt 
mchr, elitsp^echen, ,und dei* Eeile dcr .Emgan^ vei- 
bmderl werdbn wmdc iDiese Feile wird , (lurch die 
innere Cunule m den Stein lnnem und so wbxt fort- 
geschoben., als voiher dei Peifoigtor .vorgedrungen 
war,, i und der gebildete Canal entweder durch Hm- 
,und Hcrschichen, 'oder duieb rotnende Bewegungen 
dei Feile vergrofseit 

\ §’ 61 

Nur fm letztem Fall weiden der Bogen und 
die Rolle wiedei gcbiauclit, nnd mitlnn der vorher 
entfernte Schenkcl wiedei an seme Stelle gebracht, 
und duicli Anzieben der beiden Schiauben m und n 
fixnt — Man beAvcgl nun die Feile anf eben die 
Art, wie, man fruher den Peiforatoi bewegte, nur 
fallt das Vorsclncben des Scbenkcls k hier fort — 
Da die Feile tvermoge ibrei Elaslicitat wahrend ihier 
'Diehung zwar auf allc Punkte des voiher gebildeten 
Canals, am staiksten aber immer an lhrem, anfser- 

* t 1 " j 

sten Ende diuckl, so ist es klar, dafs die Feile, 
wcnn sie m unveiruckler Lage bliebe, aucli nur eme 
tucbterformigc, nnt der Spitze nacb dei Harnrohie 
zu genchtcte AusTiohlung an den Stein maclicn 
konnte Um dies zu venneiden und den ganzen 
Stein zu zerreiben, ist es noting, die Feile von 
_Zeit zu Zeit cm wemg zuruckzuziehen, welches durch 
Luften der Scliraube n. und dnick Zuruckzieben des 
Scbenkcls k geschiebt 

§ 62 

Die Feile lafst man so lailge 1 \\ liken, bis ihrc 
Spitze an das der Harmohle 'zngcwaiidte Ende des 


Stems gekommen, und >dieser Lis auf emc kleine 
Kins te zeineben ist,> wclcjpb geiyojinlich, tvenn picht 
dei Stein besondcis hart ^ist,, > ;hpch}.o updj, von ;selbst 
zerbnchl Zerbrach diese (ICrij^e'aber t mcht, , tmd 
batte man sich dcs ziyeiten Instruments bedient, so, 
kann man . sie leiclit , durch t Apziehcn dor, ,innern 
Canule gegen' die aufseie zermalmen , t W enn htn- 
gegen eins der andern Leiden Instiumente angewen- 
dct woiden war, so mnfs man [djesem Stuck nine 
andcie Lage in dem Instiument ,zu geben suchen, 
und von ncuem, nut dem Perfoiator auf dasselbe 
cmwuken Gelmgt dies aber nicbt, so mnfs man 
das Fiagmenl des Steines fallen lassen, und eutvve- 
dci due Operation aussctzen oder von neuem dieses 
Stuck zu fassen sicb bemuben 

§ 63 

Die Action der Feilen sclneilct im Allgememen 
nrn langsam foit,' und zwar nacb Maafsgabet der 
Harte dcs Stems, dalicr ist auch die Dauer der 
Opcialion — fur welcbe aucb die Grofse des Stems 
in Bctracht kommt — mehr oder minder lang — 
Es ist indefs nicbt unmoglich, selbst bei ma- 
fsig giofsen und barlcn Steinen, die Operation auf 
die angcfubrte Wcise mit eincm Male zu vollenden, 
da die Kianken die Bewcgnngen dei Feilc m der 
Regel obne alle Scbwiengkeit eitiagcn Nor bei 
selir empfindlicbcn Individucn ist ibre Bewegung 
wcgen der dutch sie hervorgcbiachten Erscbutternng 
schmcizhafl, und lnei soli der Ort sejn, die durch 
Rotation in Bewegung zu setzcnden Feilen mit an- 
dein zu vcitauscbcn, welcbe durch "Voisclneben und 
Zuiuckztchcn vnkcn, und > kerne Eiscluitleiung * n- 
gend emer Ait vcrmsachen, dcien Wirkung abei 
aucli um Yicles langsamer foi tscbieitel 
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-64, < 

.Sob aid die Feilen lhre Wirkung erfullt habcn, 
lind der Stem entweder ganz oder doch sem bei 
weilem grofsterThOil zerficben ist, werden jene zu- 
ruck-\und das g&hze Insliument heiausgezogen 
Der durch die 11 Zerieibung hervorgebracbte Gries 
gelit mit grofser Leichtigkeit foit, sobald der Kranke 
den Urm lafst^und das voiher m die Blase ge- 
spntzte yVaascr entfeint wnd Stucke, welche fur 
den Durchgang durch den Harnrobrencanal zu grofs 
Sind, mussen spater besonders berausgeliolt werdeir. 
t } 

§ _ 65, _ 

Dazu dicnt die obcn (§ 50) beschnebene drci- 
armige Zange " Le Roy halt es fur nothwendig, 
bevor er sie anwendet, die aufsere Ganule lrgcnd 
ernes der drei, fur die Ergreifung und Haltung des 
Steins bestimmleti Instuuncnte durcb die Harnrdbrc 
bis in die Blase zu bringen, und glaubt, nur durcb 
Sie die Zange fubren zu durfcn, damit die Harnrcibre 
beim Hervorzieben der Steinfragmenle gescbtitzt sey, 
und nicht durch die oft spitzigen und scbncidenden 
Ecken dieser verlelzt weiden konne, — • Mit diesem 
dreiarmigen Instiument mussen die ubrig geblicbe- 
nen Stemreste aufgesucht und gefafst werden Dies 
Veifahren ist mcbt ohne Schwierigkeit fur den Opc- 
rateur, und mcbt obne erneuei tc Scbmerzen fur den 
Krankcn, doch > sind beide wemger bedeutend und 
heftig, als bei dern ersten 'Ergreifen des ganzen 
Steins zu Anfang der Operation, wegen der germ- 
geien Oeffnung der Zangenarme, ihrer weit mehr 
gebogenen und daher stumpfen nnd abgerundetcn 
Spitzcn und der lcichten Bewegung des zart geaibci- 
teten Instiuments, — Die gefafsten Stemreste wer- 
den gegen die unverruckt liegen bleibende Canulc 
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zuruck- tin cl durcb diese ganz aus dcr Blase ber- 
ausgezogen Waren die stets unregelmafsig gefoun- 
tcn Fragmentc in cinem oder dem andern lhrcr 
Durclimesser zu grofs , um m den 1 Baum der Ca- 
nule anfgenommen werden zu konnen, so soli man 
]cne, mdcinman diese so viek als moglicb (ixnt,mit- 
telst slarken ‘Hervorziebens dei Zange 'kraftig gegen 
das Endeder Ganule dracken, wodurclr, wenn der 
Stem mclit von ungewobnbcb barter Textur ist, das 
gefafstc Fragment gewobnlicb, zerbriclrt, vcrklcmert, 
und dadurch sem Durchgang durcb den Raum dei 
Canule 'moglicb gcma'cht -wircl, obne dafs man zu 
befurchten butte, es moge der Zarige ausglciten," 
welcbe wegen der slacken, bakenformigen Biegungen 
ibrer drei Spitzen ]encs fest genug umfafst bait 
Dieses Ycrfaliren mufs so lange forlgesetzt werden, 
bis alle Fragmentc des Stems, welcbe zu giofs smd, 
um durcb den Uim fortgespuhlt werden zu konnen, 
aus dcr Blase entfernt smd * 

Bei sebr liar ten Stemen, d eren Stucke durcli 
den Druck gegen das vordere Ende der < eingefuln- 
ten Canule mebt zcrbiecben, und dennocb fur den 
Durcbgang durcb diese zu grofs smd, kann es no- 
ting weiden, durcb emen dunnen stilelforimgen Per- 
forator, den man nur mit ^den Fmgern, oder boeb- 
stens mit der Kiubel m Bewegung zu setzen brauebt, 
diese Stucke zu vcrkleinern , 

§ 66 i 

Hatte man ' zur Operation das mit dem. Netz 
versokene Instrument angewandt, so blcibt dieses, 
naclulem sclbst die YVrrkung dcr Feilcn aufgcborl, 
uhverruckt liegen, und nur die ebengenannte Zange 
wild an ibre Slcllc durch die mnere Gaiiule emge- 
fiibrtj und mit lhr die Fragmentc liervorgezogen, 



72 


ohne auf ugendeme Art die Blasenwande -zube- 
luliren und zu'reizen, die Sclmicrzen fur den Kran- 
ken zu erntuern, oder Schwierigkeilen heini Aufsu- 
chen dieser Fiagmente zu, begegnen. 

< i 

§ . 67 . 

Auf die eben beschriebcne, Art soli es ! moglicb 
werden, in der Mehrzahl der vorkommendcn Falle 
die Opeiation’ durcb einen, oder 'bochstens durcb 
zwci Versuche zu beendigen, da der Kranke’ die 
Action der Feilen m der Regel obne Schnierz und 
selbst obne bedeutende Bescbweiden ertragt, > und 
sie dem Getuble des 1 Kranken selbst entsprechend 
gewahlt warden konneri. — Klagte aber der Kranke 
voi Beendigung der Operation uber beflige Schmcr- 
zen 1 m der ’Blase, .und kann er die Fortsetzung mclil 
langer ertiagen, so ^ralh Le Roy, ibn nut dem In- 
strnmentenapparat, und obne diesen zu entfernen 
oder zu venucken, in em warmes Bad zu bnngen, 
duicb welches ider Scbmeiz bcseitigt und die Em- 
pfindlicbkeit der Blase vemngcrt werden soil < ; 

§ 68 

' Beim Gebraucb des zweiten, > dreiarraig gespal- 
tenen Hauptinstiuments gescbiebt cs — wie schon 
oben gesagt • — • baufig, dafs der' Stein durcb den 
Drnck des auf lhn cmwnkenden. Peifoiators .veran- 
lafst wird, den germgen Widei stand der Zange zu 
iibcrwmden, lhr zu entgleiten, und in die Blase zu 
fallen 1 Auf dieses, bei solchen Stemen, welcbe auf 
ihier Oberflache glatt, und durch die Operation 
noch wemg.angegnffen "smd, besondeis* baufig vor- 
kommende, unangcnehme Eieigmfs soil dei Opera- 
teur aufmerksani' acbten,' und sobald 'ei em pldtzli- 
cbes, ungewobnlich rascbes Vordrmgen Ides Perfo- 
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ratorS' bcmerkt, dasselbe befincbten.' ! Hicr muls die 
Operation angelialten, nnd die Lage des Steins ge- 
nan nntcisncbt werden — 'Civiale will sicb m die- 
sem Ealle, wie sclion oben angedeutet wnrdc, durcb 
grofsere * _ Ausbreilang dci dra Zangenarme mitlelsl 
Zuruckzieliens seines Litbontnpteurs und- gelmdes 
Andmcken des Instruments gegeil die hmtere' Bla- ^ 
Senwandbelfcn, Be Roy dagegen zn diCsem Bebuf , 
cm eigeneS,’ for diesen Zweck von j lhm cifundenes 
Instrument gcbranchen Dies bestebt ans <emeri boh- 
len Robre, wclche diircb die mnere Gannle gesebo- 
ben wciden kann, und an lhrer Spitze m zwei mit 
lciuben Zabnen beselzte Arme_gespalten ist Es soli 
an die Slellc des Peiforatois so weit gefulnt wer- 
den, als dieser vorgedi ungen wai , em durcb die 
Holile der Robre laufendes Stilet die beiden Aime 
ausbieiten, gegen den Stem diucken, und ’durcb 
Zuruckzielicn dieses Instinmenls der Stein m seme 
ciste Lagc zunickgebracht werden Die Anwcndbar- 
keil dieses Instiuments mo elite wohl sebr besebrankt 
und der Eifolg sebr'ungewifs seyn. > , > 

» * H 

' r ' * 

, §. 69. , j 

Wenn nun auf erne . oder die anderejkit die 
Opoiation beendigt ist, so lnfst man den Kranken 
em warmes Bad nelimen, und nur lcicbt verdaulicbe 
IXnlirungsnultel geniefsen, ubcibaupt ibn erne ,anti- 
plilogisliscbe Diat beobaebten, da m den meisten 
Fallen der Opeiation em gehndei'Fieberanfall Folgtj, 
ion wclcbcm nur seln lobnste und kraftige Indm- 
duen -seiscbont bleiben 1 , der gewobnlich nur emmal 
emlutt, bci sensiblen und reizbarcn Peisonen aber 
cmigc Male wiedeizukclnen pflegt - — 1 

1 >’ Waiadei Scbmeiz uahicnd der Operation sebi 
bcftig und sclbst'iiacb dcisclben bedeutend, so wer- 
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den emige Blutegel, an den Damm gesetzt, um' da- 
durch entzundlichen Zufallen, welche viclleicht ein- 
treten , konnten, zu begegnen i Welter, ist Jccmc 
IMachbchandlung notbwendig. i - V 
i 1 ,Weim die Operation mit demersten iVersuche 
mcbt vollendet werden konnle, so scbieitet man, 
nachdem sicb der Kranke vollstandig) erliolt, nach 
vier bis seeks Tagen, oft aber aucb erst spater, znr 
"Wiederholung,< welche ganz nach der angegebenen 
Art und so oft vernchtet wnd, ,bis der Kranke, vol- 
lig von semem Uebel befreit ist. t > 

i t ' t , 

* i 

\ + i 
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yon clem therap eutisclien Werthe 
' und dem Erfolge der Operation. 

- 1 - . ' § 70 , ' / 

Dafs es moglich scy,, dnrch die;neue Methode 
Stemkranke von lhreni Uebel ganzhch zu befieien, 
und duich sie dieselben Erfolge zu eneichen, welche 
der gunstigste Ausgang des Stemschnitls nur gewah- 
ren f 'kann,'' das ■ hat eme bedeutendc Menge gluckhch 
durch Cxvuale vollzogener Operationcn, durch wel- 
che die.Kranken auf dem eben beschnebcnen Wege 
Vollig' gelieilt wurden, hmlanghch bewiesen * — Die 
Zahl der gluckhch openrten Individucn belief sich 
lm F ebruar 1825 auf dreizehn, spatere Falle smd 
kncht genauf bekannt geworden, es ist aber gewifs, 
dfifs sicln nach jener Zeit ihre Zahl bedeutend . ver- 
mehrt habe, da taghch aus alien Frovmzen Frank- 
reichs mehr Kranke zusammenkommen, um sich der 
neuen Opeiationsmelhode zu unterziehen. — 
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Diese Erfolge geben einea unwiderlegbaren Be- ~ 
wcis von der Wichtigkeit der neucn Erfmdung fur 
die Praxis, und fordern um so drmgender zur Nach- 
ahmung auf, je grofser die Zahl der Opfer noch 
lmmer bleibt, welclie dem Stemschnitte, fallen. 

Es ist mebt gui moglicb, in die Mittheilutigen, 
welclie Civiale bekannt gemaebt hat, Zweifel oder 
Mifstrauen zu setzen, da die bedeutendsten nnd an- 
gesebensten der Panser Aerzte Zcugen der verscble- 
denen Operationen gewesen, nnd ibre Namen of* 
fentbeb bekannt gemaebt smd Ich selbst babe ' als 
melirmahger, nnr fur die strengste YVahrheit emge- 
nommener Augenzeuge nnch von dem glucklicben 
Eifolge der neuen Operationsmethode vollkommen 
uberzengt, und kann lhre Wichtigkeit und Anwcnd- 
barkeit mit niebt zu bezweifelnder Gcwifsbeit be- 
Slaligen, 

Indcfs bescliuldigt man m Paris den v Doctor 
Ciyiale, nur die gunstigeren Falle seiner Yersucbe 
bffcnllicb bekannt gemaebt, die von niclit erfieuli- 
chcm Erfolge begleitet gewesenen Operationen aber 
dem Publicum versebwiegen zu liaben. 'Ich - selbst 
kann mcht daruber urllieilen, ob diese Bcschuldi- 
gungen gegrundet, oder falsch sind, 1 — , 

Die grofscre Zalil der Kranken bat sicb freilicb 
nacli der Operation der spateien Beobacbtung ent- 
zogen, nidcni sie nacli erreicbtcr Heilu'ng zu ihren 
ion Paris cntfernlen YVohnsitzen zuruckkehrten, an- 
dere liaben mzwischen bei'langcr als ein .Tabr lang 
foilgesctzter Beobacbtung ihic vollkommene Heilung 
daigetlian, « r . > 

, ' 

§ 71 , 

Allc Operationen, welclie Civiale vcrrichtct 
bat, smd mcht von duicliaus gunsligem Eifolge be- 
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' glcitct'gewesen^ cinige scblugen zumTheil odor ganz 
felil ; Ihre Zabl astonzwiscben 1 — 1 selbst wenn man 
diejenigcn tmgunsligen ' Falle, welcbe er verheimhcbt 
zu baben bescbuldigt wird’, binzttrecbnet . — m 1 Vcr- 
haltnifs zu den ubngen, von gluckbcbem Erfolge 
geluonlen mcbt bedcutend, und veimag scbon des- 
balb mcbt den J Weitb der neuen Eiiindung umzu- 
slofscnj tim so’ wcniger,' da jene Falle .die Um- 
stande kcnnen'gclcbrt > baben, welcbe ' lbie Anwen- 
dung verbietenJ' Jedocb beweisen sie ancb auf der 
andein Seite, "“dars die m Rede stebende Metbode, 
den Steinscbmtt enlbebrbch zu inacben, nocb an 
bedenCenden 1 Mangeln leide, welcbe mein auf dem 
mangelbaften 'Mccbanisinns der gebiaucbbcben In- 
stxnmente,"als auf , dem anatomiscben und patbologi- 
seben. Zxistande der' biei m Betiaclit kommenden 
Oigane odex aucb der Bescbaffenbcit des Sleines 
selbst bciuben ‘ • > ' 1 

. . < i 

.. §72 c ■ 

Der' ei'ste Tbeil dex Operation, d b die Em- 
fub'rung des .geiaden Instillments durclx die Harn- 
lobie in die' Blase, gebt, wie icb wemgstens m den 
Fallen, zu welcben mir der Zutritt fiei stand, beob- 
acbtet babe, "lin 'Allgcmemen mit vieler Lcicbtigkeit 
von statten und ist weder sclxwierig fur den Opera- 
teui , nocb 'bedcutend > scbmerzbaft fur den Kianken 
Die Durcbmcsser dex< gcsunden, durch Stiictiucn 
uder Excrcscemen von dei Norm mcbt abgewicbe- 
ncn iHarnrolne bungen-dn Bezug auf das Yolumen 
dei emzufuhi enden Insliumente keine Scbwiengkeit 
oder gai Gefabr liexvoi. Die leicbt moglicbe Eiwei- 
teiung des voidern Endes \on der fossa navicular is 
bis zur aufscrcn Mundung und> die natiuliche YVcitc 
des ubngen ‘giofsern Tbeils. dieses Canals gestaltcn 



keme Bedcnklicbkciten m Bezug anf Quetstlmngcn 
und ’ Verletzungen, welclie zn spalcin Kiankboitcn 
and Desorganisalionen des in Rede islcbenden Or- 
gans Veranlassnng geben konntcn * Solltc selbst die 
aufsere Mundnng der Harnrolire troz' der arigcwand- 
ten elastisclicn Sonden zu 'engblcibcn, > so* isI ilufi 
hinreicbende ETwcitcmng . durcb) emen. ,kleincn Em- 
schmtt olme allc- Bedeutnng 'nnd GefAln , und dies 
Mittel sebon ofters in abnlicben Fallen' mil selu 
gutem Erfolge gcbrauclit worden — * •' 

Die einzige Scbwierigkeit, uelcbc diesem Tbeile 
der Operation m den YFcg Irctcn kann, isI die 
Krummong des pars prostahea del Harnrblne In 
der Melvrzabl > der Falle ist jedocli' dicsey wic ich 
scbon oben zu bemerken Gelogcnbcit Jialtc , so we 1 
nig bedentend, nnd betragt* nnr so wenige Limen, 
dafs es leicbt < durcb die anzuwendenden Handgnffe 
moglich wird , die Axe dieses Tbeils der Harniobre 
in eme geradc Lime zn venvandeln Nui analomi- 
sebe Untcrsncbungen baben bis jclzl so bedeutende 
Krummnngen dieser Art gezeigt, dafs. man zweifeln 
konnte, ob die geraden Instiiimente durcb sic linen 
VVeg wurden finden konnen, m der Praxis isl eme 
so slaike Krummnng noebme xorgekommen, welclie 
den Durcbgang der Instrnmente verhmdcrt batte, 
wemgstens ist wedcr offentbeb nocli mir piivatim 
etwas davon bekannt geworden >, 

( Wcnn aber die Biegung dcr pais piostatica 
fui den Emtntt des> geraden .Instruments zn beden- 
tend ware, so will L'e Roy eine,iuber emen gebo j 
genen Gatbetcr gezogene Rbbre von Fedcrbarzjimil 
diesem zusammen dnrch die Harnrobre m die Blase 
bnngcn, den Catbeler, wabrend die 'biegsame,Robre 
begen bleibt, bervoiziehen, nnd - durcb Emfubiung 
cinci slarkcn geraden Sonde veismben, deniemzn- 
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full rend on Instrumenten den Emlntt vorzubereiten — 
cm Yorscblag, welchcr alle Anfinerksamkeit zu ver- 
dienen scheint — < 

^ Inzwiscben mag'eme so starke Kriimmung sel- 
ten hmderhch werden, wenigstens scheinen die bis- 
bef vernebteten Operationen, dieses zu beweisen. 
Die anatomischcn Untersuchungen uber diesen Ge- 
genstand smd bisher der Zahl nach nocli zu germ ge 
gewesen, urn das Yerlialtnifs angeben zu konnen, m 
welchcm diese Falle cintreten. — 

t 

§ " 73 . 

Palbologiscbe Zustande des Harnrohrencanals, 
Evcrescenzen, Stncturen dessebien und Anschwcl* 
lungen der JProstaia untersagen die Anwendung der 
nenen Operatiorismelhode nicht unbedingt. Oft 
sind diese krankbaften Yerandernngen so wenig be- 
deutend, dafs oline erne yorbereitende Behandlimg 
derselben die Operation •’gclingt, gewohnlicb aber 
mussen vorlier gegen sie diejenigen Mittel in An- 
wendung gebracht weiden, welclie die Chnurgie zur 
Beseitigung dieser Uebelstande lehrt, und, nur da, 
wo diese Beseitigung unerreichbar ist, wird auch 
die Operation unausfuhrbar seyn. 

. '§! 74 . . 

YYeit bedeutendere Uebelstande > als diejenigen, 
welcbe die Harnrobre uberbaupt der Operation m 
den YYeg legen kann, entstelien durcb die hobc 
Empfindlicbkeit der Blasenwande, durcb welche der 
zweite Act jener, die Ergreifung des Steins, 'niebt 
selten sebr ersebwert oder gar vereitelt wird Es 
ist bekannt, dafs diese Empfindlicbkeit der Blase 
sebon im vollig gesunden Zustande sebr bedeutend 
ist, durcb die Gegenwart x des Stemes aber nocb 
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tim Vieles gesteigert wird. Die Unmoglichkcit, den 
Stein, ohne die Blasenwande zu beruhren, zu ergrei- 
£en, die, (Lurch den mangelhaften Mechanismns dcs 
Instrumenlenapparats hcrvorgebrachte . Schwieugkeil 
dieses Acles,der Operation selbst, duicli velche 
tdiese Beruhrungen baufig nothig xind > oft schr un- 
sanft werden, bringen bei alien Kianlcen emen hef- 
tigen Schmerz hervor, welcherbei giofser Empfind- 
hchkeit im Allgemeinen und der der Blasenwande 
insbesondere zuweilen so bedeutend werden kann, 
dafs er die Operation gar nicht zulafst — AVcnn 
Percy in semem Berichte und Civiale m- semen 
spateren Miltheilungen sagen, dafs die operation 
so wemg schmerzliaft sey, dafs die Kranken sich 
wahrend derselben mit den Umstchcnden unterhal- 
ten, so haben sic ]ene wohl nnr wahrend dci tWir 1 
kung des Perforators genan Jjcobachlet, oder'.auck 
nnr von diesem Theile der Opeiation reden Wolleri'; 
denn' wahrend der, Ergreifung des Stems 1st dci 
Schmerz mraicr sclir, bedeutend nnd oft so lieflig, 
dafs er die Kranken lant zu schreien nolhigt, als 
wenn sie die schmerzhafteste Operation aushaltcn 
nmfsten, welches ich theils als Augenzeuge, theils 
aus dem eigencn Munde der Patienten wcifs — 
Doch darf cs in Bczug *auf diesen, der neuch 
Erfindung entgegentretenden CJmstand nicht unbe- 
merkt bleiben, dafs die Empfmdhchkeit der Blase 
mit jeder Wicderholung der Operation gennger 
wild Selbst Kranke, welche Anfangs viele Scbmei- 
zen empfanden, leiden nm so wemger, je haufiger 
die Operation bei ihnen angewendet werden mufs — 
cm Umsland, welchfir entweder von dei stufen- 
weis fortschreitenden Verklemerung des Stems ab- 
bangt, oder von der Gewohnheit veranlafst zu wer- 
den schcmt. • > 
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j 1 " § 75. , I'T' 

YVenn mit dicser, meistens sehi hohen Em- 
pfindhchkcit der Blase die fehlerhafte Construction 
des lusher nur allem bei’Lcbenden' angewandten In- 
struments zusammenkomrnt^ welches nicht lm Slandfc 
ist, den Stem fcstzuhallen, ‘so offenbart' sich dadurch 
<lie’ schwacbste Seite der neuen Methode > und die 
wiclitigste Schwierigkeit' in Bezng auf ihren Eifolg. 
So oft dutch den *Druck .ides Perforators 1 ' der Stein 
aus den 'Armed*! der Z ah ge.> di erv'orgclricben* wird ‘ 
welches -so sehr nleichtu und; gewdhnh'ch ‘'jbdes Mai 
bei deni' ersten Op’erationsvers'uchenii geschieht 
eben so oft wird cs noting, dem Stem aufs inetie' zu 
eigrexfen und dadurch den Schmerz fur den Khan- 
ken und den .Reiz auf die Blasenwande zu wieder- 
liolen \ DieseriUmstand schemt auch besonders daran 
Schidd zu seyn, ' dafs 'bislier noch kerne 'emzigb 
Operation) amt dem ersten Yersuche beendigt wer- 
den konnte , . da durch die oft wiederholten Schmcr- 
zen dcr Kranke so ermudet wird, dafs die Action 

s 

des Perforators nicht lange genug ertragen werden 
-kann,’ und< die Operation vor ihrer Becndigung un- 
• lerbrochen werden mufs 

Der Zcitraum, mavelcbem die Krankcn die Fort- 
dauer der Operation >zu eitragen veimogen, ist nach 
ihrer jverschiedenen Indmduahtat sehr ungleich; ei- 
nige ertragen die Anwendung der Instrum ente kaum 
zehn Minuten, wahrend andere Operationen t von 
vierzig Minuten auszuhalten lm Stande sind — ' 

§ 76 

Jene bis jetzt noch immer haufig rioting gewor- 
denen, YFiedefholungcn der Operation sind ein Man- 
gel der neuen Methode, welcher grofslentheils auf 
dem fehlerhaflen Mechamsmus der Instrumente be- 

ruhf^ 
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ruhtj H tind, durch' Vcrbesscrungen vermiede'n-werden 
kann. 'Die TNothwendigheit det YVicderliolung trat 
liacli dcr grofsern odcr.f-genngcrn Emplmdhchkcit 
der Kranken , welchei'die 1 erstcn’.Versuchc' fruher 
odor s^ater.iabMibrcchen-nolhigfc i — "'und nac'h dcr 
Grofse aidd' HJrte dCs.Stcids’imehr, oder minder hau- 
fig, jedoch *beii >dbn klemstcn .SteinenAbislicr dimmer 
zweimal^ bevden mbisten>drei bis ivicrmak nichti scl- 
tem scclis> bis acbtmal,< ’ja» in cine'm'Falle sogar acht- 
tmdzwanzighial i ein 1 . 7/Ich 'selbst sah‘ die Opeiation 
an. derisclbcn. Kranken, nicht' oftcr. als .drcimal 'Wic- 
detholen ,< r, 1 i! ( i >m -- . rf riii<' i' - 1 

'i •/ 1 m „ * u ,j i , i * r f i . j, lb * •' 1 i - 

i \ j §• f/7'7 ,, ' > " it p i i i 

iDie.'letztcn Mangel nrid Febler der ncueh Me’-- 
tbodc.fcndlich bernhen gleichfalls'aufdcr Construction 
dci4hstrumente;. iind treffen imr/das Civialb sclic 
Vcifahrcm 'Sic ibesteben. thcils in 'dcr Unmoglich- 
keit, r eitieh iStcm,’ welchcr die ' Grofse 1 cmei YYall- 
nufs uberschreitet, gehorig fassen nnd lialten zu 
konnen,! tbeils" m der fchlerhaften-Slellung des Per- 
forators,' ivelche . dicsen .nikhb aus!- dem Mnstrumcnte 
zu entfernen icrlaubt Indcm mir lhm nnd dem, ffan- 
zen Instrument dasjenige' Stuck:, des Stems, ‘welches 
die. dreiarmigei'Zange umfafsl lnelt/' diirbll die nn- 
gends gcscbutzte Harnrobre ‘beransgczogcn ! wud, cr- 
regtjes m dieser, jeinachdcm. es -’tnehr ioder -wemger 
grofs ist, fdurfcb seine scliarfen Eckcn nnd Spitzen 
mebrmder minder bedeutende Ycrletznngeh, welches 
mehiere nach jeder Yollcndung 'der Operation* 1 vor 
dem Orm abgehende Tropfcn Bint beweisen — 

t j 

1 >' 1 i • ’ 1 i > i [< § i*78 » ■' T 1 1 

iGefabr fur 1 den Kranken' bnrigt die neue Me- 
tbode bei eraer leichten und geubten Hand nnd deb 

6 
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notbigen Y'orsicbt von'Seiten- des Operateurs 'in kei- 
ner Hinsicbt/mit sich dVIeplianiscbe Yerletzungcti 
durch,die> emgefulirtcn .Instrumentc zu <bewirken, uSt 
bei lhrer Struclur und>beif den gunstigen raumlicbcn 
Verbaltmssen der bier. m Betracbt ikommenden Or- 
gane nilr emer roben nnd ungenbten' Hand’ mogbcb 
Dafs die Spilze des Instruments falscbe YYege durch 
die Harnrohre bahneft sollte/ ist bei femiget Yorsiclit 
des Operateurs nicbt' gut denkbar,* da jenc so 1 stumpf 
ist, t. dafs cine bedentende Gcwalt . erfordert 1 wcrden 
wurde, 'um mit ihr idie lYVande des * Harnrohren ca- 
nals zu durcbdnngen — Die Blase aber statt des 
Steins, mit dem dreiarmigen Instrument zu fassen, 
wurde nur da angehen, wo bei rober Hand zugleicli 
die Blasenwande nicbt .durcb vorhcrgcgangeneiEun- 
spntzung von> einander ’entfernt, oder, allmabligi das 
injicirte YYasser. wiedcr .ausgelaufen ware > Bisber 
ist cm solcber Fall, da das Instrument sich immei 
in gescbickter umLgcubtcr Hand bewegt ihaty mcbt 
vorgekommen 1 1 u < •>'/-' n < i 

Dafs das cingespritzte aYYasser. allmablig > aus- 
fliefsen konne, ist bei. ’dem C i vial e’seben Instru- 
ment,) besonders wenn die ! Operation lange daucrt> 
lcicbt moglich, denn ,es mag .der YYurfel ( e , e. 
Fig 3 ) mit cincm Scbwamm oder' mit irgend emet 
consistenten Fettigkcit ausgefullt seyn, so ist dock 
diese Yorricbtung der emen und der andern Art -me 
kmrcicbend, das YYasscr ganz zuruckzubalten, das 
walnend der Operation ununterbroeben’ m cmzclnen 
Tropfcn berausfliefst — i . , > ' ’ 

i , • ' 1 * 

§ 79 

Die fiuliere Besorgnifs>, durcb die Action der 
Instinmente in der Blase eirie 'Eiitzundung dieses 
Organs bervorzurufen, *bat jsicli .nirgends i dfutlicb 
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gerechtfertigt, veirimthhcfr , well than nbei heftigen 
Schmerzen l( zur rechtcn Zett' die Operation,, unler- 
briclit , i mnd daher me, cinen so,,bedeutcndcn Reiz 
au£> die Blase , verursacKt, , 'dafs erne Entzundung 
dieses, Organs davon die Folge scyn, konnte., — Em 
Kra’nkcr starb mzwischefi,nach’ mthrmals .wicderhol- 
ten« Yersnchcn vor . ganzlipb i beendigter lOperation 
an ciner Unterleibscntzundung Der Bericht, , wcl- 
clier dieses Fades envahnt, spnebt jedoch mebt von 
emer angestcllten ; Section', riocb lafst er erlccnnen, 
ob dl6 t * Blase an der Entzundung Tbcil , genpmmen 
babe AJle jandere, ,0perationori befen ,m jbeser 
Hinsicbt .gliipkbcb - ab ,Nnr <ein -Kranker,' wclcher 
cinige iWonate nacb- volbger jBecndigung der ope- 
ration, ,Starb, /kopnte .secirt wcidcp', die. Blase, war 
durGhaus gesupd und nirgends,, cm, Stemfragment in 
ihr zu' linden / ■ > ,,, ,<hi - > ■ ,] 

A > ' . ' ’ ' x ( 

i) ' *j 1 1 » § SO.,, , j b i , u , ,ii ! > 

Die Gcfabr, SLncke , des zerbroebnen' Steins in 
der Blase zuruckznlasscn , und duich sie zu ;neuen 
Steinbildimgen Geldgenhcit zu„gcbcnb iSt mebt so 
bcdetiteud,''als sie im ersteri, Angenblicke schemcrt 
mag Em Fragment, welches fur den Durchgang 
durch,,derfi Canal, der Harneohre in' semen Durcli- 
mcsscrn''ZU,,'giofs, ^st, wird' seine *. Gcgenwart leicbt 
und gewohnlicb nnntittelbar nacb dep Operation ver- 
latlien; idenn aufscr dey Untcrbreclning des Urm T 
strables', wclche es durch, Yorfallen \or die mnerc 
.Munching der Hamrobrc benn Urihiren veranlassen 
wirdj.crregt es anch immer, so. s lange,cs in dcr>Blase 
blcibt, und besonders'gkich nacb der Operation, >be- 
dculcnde und sebr empfindlicbe Schmerzen, _da, alle 
Stncke des zerbroebenen Steins ,,tnebr oifer minder 
sebarfe oder, spitzige Ecken bilden,, welcbej die Blase 

6 * 
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starker reizen,'‘als der abgerundetc Stem in isomer 
volligen Integntat ''jDahcr 'pflege'n 1 auch' dte>Stembc- 
scbwenden ’ fur denoKrankenmacb ‘den lejsten tycrt 
jsncbcnf'dei' Operatiort^bis >zu ahirer r vbllfgjen Bbendi- 
gung— heftiger 1 zil ‘wCrden > als Sieve's •v'inhe'rMVarenj 
ebenwegcnder’Scharfen und spitzigen Ecklcn, welcbe 
die Action der InStrume'nte dem sonst abgferundeten 
Stem gegeben bat. n ■ f 1 ' - '* ■ ‘ * >'< ~ ' ' 

IS U id Mi • > . i, i>I / i , 1 1* l i •’ < MO 

,r i , V) i * i, if §. SI- . * »«■: so, nn> 

i* * Ungeiichtet* der ^ScTiwierigkeitert tincMMangefy 
Seiche die neue Meth6de*in alltfn Fallen 1 iinehr oder 
wehiger hat,‘'>ist dfennoch ihre' An\Vfcndb r arkeit sehr 
grofs , ' tmd die 1 mchr'sten~,der vorkorrimeriden ‘Falle 
werden’ sicb ’fur die' Operation eig’ncn/wuhi , end f dieSe 
nnr*seltqn absblut I 'nnart\vendbar , ‘&eyh I >'\v r ird. - Dieser 
letztere Fall tntt da cm, wo > 

1) Die pats prostatica der Harnrohre so stark 
gebogen ist, dafs es auf kerne "Weise moglich wird, 
den' f Durclfg’tfllg r, 'des > ^geraden ' Instruments zm ver- 
mitteln"'- ,lr di ” »t ‘ , > 1 ' i i< it ‘( l 

1 ’ -‘2-) Der Durdbrn’eSser 1 dcs r Stemsnso ( ‘b6deiitend 
lsty'dafs das ‘'arlZu\ve'ndende 'Instrument' ibn nifcht^zu 
fassen^ncler Zu lialtcn 'vermag ! ’ 1 v' ! -* r,u * - ’ 
-f’ * ’3 =) vsDiC'^Blase' 'dihen so hdben Grad‘>von'Em- 
pfmdbcbkeit ’aUfsert,' dafs dei Kr'arikc '^be'-Bewegun- 
gen und ub.erbaiVpt don Aufenthalt 1 deS 1 'Instruments 
m* der Blase nicht* zn ertiag-bn vcirnao-i 1 und endbcb 

D O y 

'4) ‘widerratb CiVial'e* die Operation bcr' , sehr 
alien iE'eutcn uhd langei ( Dauer dcr'Krankheit, well 
er' i gefi'iriden zti 'habcn r rnemt, ‘dafs man bei solchen 
selten f dmen‘ gluckbchen Eifolg’ der^Operation’ cr- 
haltc' (l i a 1 1 1 ' * ut > 1 i i 1 > l i 


' 'Das’ "zwoile Hmdbrnifs — die 'Grofse' des 'Stems 
ist^relcitiv' nacb den anzuwendendbn InslTumen- 
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tent aVItt dem zuerst beschriebcncn — ' xtfdnn 'mail 
seme' Anwendung' sonst> ! mHit scheuet — 'kamt^naii 
mit Leichtigkcit einen Stem -von der GrbfSd cinei 
Huhncrcles 'umfasscn und' halten,' bei dfer drelantn 5 - 
gen Zangb-aber 'ist', soviel 1 ich -weifs’, die Opcratiori 
nnr 'biSsbtr bei solcbcn Stcineri vo’n Erfolg gfcWcsen, 
wclche mcht grofser waren als cine Wallnnfs, nach det 
cigenen Aussagc Giviale’s, von welchcr nelleicht 
eber ctwas abzuzichen,- als ihr etwas hinziiznfugen 
seyn niochtc 'bDdch '‘bemerhb cr> sclbfet' m *scincm 
angefuhrten Bcnchtej dafs' die Unmogllchkeit, "gtofsb 
Sterne* dnreb 'diomcuC Melhode zu eritfernen, 'kem 
bleibender Votwurf ' dciselben sey , 1 wed — 1 sobald 
isie^rst 'allgemem* gbworden — 'die Kranken’’sich 
fruher >der Operation ' nnterwerfen warden , ,J als dcr 
Stem cine solcbe Ausbildung erreicbt hat;,' Weldi'b 
diese mcht mehr verstattet — 

Die Harte des Steins, 'wenn sie mcht mit Ci- 
ller ztT'bedeutendcn Grofsea'ausamfnbnkommt, ist 
anvund>fur< sich kein Hindernifs, ) da dcr Perforator 
in'alle iSteine 'drmgt , 1 wemgstens lst'mam bibber me 
auf emeti 'solcben-- gestofsen, /dessen Harte dpr Wir- 
knng des bobrendeiv Instruments widerstanden -battel 
Nnrj'darf ]ener bei grofser 'Harte nnd> bei Anwcn- 
'dnng ‘des -gewohnbehen 'Instruments mcht zanders ialfc 
klem seyn, da 1 die Kraft! 5 "des auf ihn-’einwirkenflen 
Drucks' seinei Hafte.angcrnessen nnd folglich .'auch 
dcr "VYiderstand der 'Zange desto grofser seyn mufs 
Ber Kindern wird ih'’der Regel dcrgewbhm- 
bche‘Umfang der -Instrumente luri-den' Dnrcbgang 
-dnreb lhre Harniobre' zu -grofs seyn, ddeb wirtl da- 
durcli die Operation 1 'bei < llmen mcht vcrliinder't^ivei- 
dcn, ; da man 'Instiumentc won ’genngerer>,Dicke~an- 
‘wenden kanm ' in / • . . , >, J( ’ 

Civiale selbst bat id 'seinem Ap^farat -vier In- 
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strumente, von ,,ver&cbiedenen ^Dorclitncssern, und 
wendet ,so _viel, pils^ moghcb die dunncm an J wegen 
jhrcs leichtern ,Durcbganges idnrch die Harnrobre. 
Fur ,die grpfserbn () Steitie] batj die ;aufsere .Canole 
dessclben, Instruments ,yier, ,und ,die, oliyenformige 
Spitze desselben vier und eine halbb ,Lime lm .Durcht 
mcsscr > m*s * %i_> i 5 • ** ** i 

> ) 1 ) u •> r 1 1 ' 1 * 1 y ' 

1 1 u' , . 1 1 § „ im 1 ,’ n '•> 

v (Gewobnlich ist die, >Quantitat der Stemstucke, 
welche -dirndl ' einen Opcratipnsyersndi gclosl und 
aus- der ( Blase cnlfcrnt werden, nnr goring ' In den 
yon; mir bepbaditeten Fallen mag sie,,nie uber, zw'ei 
bis drei iQuentcbfcn betragen baben . In der Regel 
ist sie, bei dcm ersten- Ycrsuche gennger als *liei 
den folgcnden.] i , . * ,< . , f', 

— " t i <, ' i "i 

-i 1 i " an , § , 63 , , ,i, i ,,, ; 

' yVcgen- der Jiedcutend 'germ'gcren Lange, der 
N viel wenigcr betraclitlicben , Krummung - und - der ugro*- 
fseren YVYite-jder, wciblichen Harnrobre wurde- die 
^ ncue Operationsmctbode r um ! Yjclcs I emblem bei wdb- 
licben als bei- mannlicben .Indivaduen seyn rtiusserf 
Bis jctzt Kat,sicb inzwischcn- nocb -kcme 'Gclegeri- 
lieit gefunden,- diese auf- sehr emlcucbtenden/nnd 
siclicrn Grunden berubende Yermnlbting dmcb difc 
Erfabrung practised zu bcstatigen, Weibcr baben 
sicb bisber nur selten, der Operation unterzogeb, 
und nnler den oflentbcb bekannt gemachten Beob- 
acbtnngen befand sich nur, cm emziges Individuum 
wciblichen jGeschlecbts, bei, welchqm die Operatio'n 
lreibcb gelang, aber dierEinfubrung des Instruments 
kemesweges, so leicbt war, als,, man vermulhet liatte 
Ueber andcre an YVeibcrn verricbtcte Operationen 
ist mebts bekannt gewordeny nnd.icb selbst hatte nur 
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Gclegenbeit die "Operation bei Mannern verricbtet 
warden zu seben YVelcbe Umstande cs warcn, die 
die Einfubrung des Instruments bei jener Frau 
schwieriger macliten, als man erwartet hatte, und 
ob sie durch irgend emen patbologiscben Zustand 
der Harnrobre veranlafst worden sind, ist m dem 
Berichte, der diese Beobacbtnng mitlbeilt, mebt ge- 
sagt, docb lafst sicb wobl envarten, dafs spatere 
Erfabrungen die naturlicbe V ermn tilling t emer lcicb- 
teren Anwcndbarkeit ' der Operation bei YVeibern 
als bei Mannern eber bestatigen als widcrlegen 
werden 
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lErklasung der Abbildungen 


Fig 1 bis 7 Die zur Ergreifung und Festbaltung des 
Slemes m der Blase bestimmten Instrumente ( Litho - 
priones ) 


Fig 1 und 2 Das erste—Instrument dieser Art ( Litho - 
prione a ressorls ), welches auf der ersten Figur ge- 
scblossen und in seiner ganzen Lange gesebcn wird 
Die zwcite Figur stellt den vorderen Tiled desselben 
gcoffnet und so dar, als er sith in der Blase enlfaltet 
In beidcn Figur en sind die gleifclien Tlieile mit glei- 
cben Bucbslaben bezeicbnet — 

a, a Die aufsere, silberne, acbt bis zehn Zoll lange 
und drei und erne halbe Lime lm Durcbmesser hal- 
tende Canule 

l, l Die mnere, gleichfalls silberne, aber dunnere und 
langere Canule 

c Der abgerundete Knopf, an welchem die Federn be- 
festigt sind 

d, d, d, d. Die vicr Ulirfedern, welclic zwiscben den 
beiden Canulen fortlaufcn 

e Der starhe stahlerne Bing, welcher die mnere Ca- 
nule und die Federn umgiebt und zur Befestigung 
der letzteren dient — 


/ Das 
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f Das zwiscben den Federn und der inncrn Canule lte- 
, gende beiveglicbe Stuck nut semem Handgriffe und 
dem Bajonettscblufs, durch welcbcn cs m dem Tecbt- 
wmkhgen Ausscbmtt h befcstigt wird 1 __ 

g, g, g Die Sclnauben, mittclst wclcbcr die einzelnen 
Federn befestigt werden 

Fig 3 , 4 und 5 Das zweite Instrument derselben Art 
( Pince a trois branches'). 

Fig 3 Dieses Instrument nacb der Angabe Civiale’s 
a , a Die aufsere Canule 

l Der diese an llirem luntern Tbeile verstarkende Ring. 
c Die iu dem Rmgc (b ) beweghcbe Scbraubc, wclcbe 
die mnere Camile gegcn die aufsere druckt, und 
beide unbevieglicb gcgen einander befestigen soil 
'<? Eme runde sdberne Platte, welclie den Ring (l.) 

von dem "VYurfel (r, e ) trcnnt 
e, e Dieser langlichtc, nacb fxinf Seiten freie, bolile 
Wurfel, durcb welcben die mnere Canule gebt 
/, / Die beiden zu jcder Seite des Wurfels (e, e ) be- 
findlichen Hervorragungen oder klemen. Balken 

g Das luntere i ^ 

/ t, jf Ende der mnern Canule 

n JL)as vordere j 

i, i, k /Die drei gebogenen Arme, m welcbe die innerc 
Canule sich spaltet Die beiden Arme i, i. zeigen 
sich von der Seite und zugleicli ibre mnere concave 
nut Zalmen besetzte Flacbe, der dritte Arm Jc lafst 
blofs seme mnere Flacbe bemerken und crscbemt 
\erkurzt 

/ Die am luntern Ende der mnern Canule angcbrachte 
acbteckige, sdberne Platte 

m Der cylinderformige, mit starken Spilzen besetzte 
Knopf des Perforators 

n Das luntcie, mit emem Maafsstabe verseliene, aus - 
' dei mnern Canule bervorragende Ende des Perfora- 
tors, an welches ' 

o die Drelirolle fcstgescbroben ist 


7 


k 
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Fig 4. Das vordcre Ende desselben Instruments, dessen 
innere Canule so weit als moglicli zuruckgezogen ist, 
und wo aus der aufsern (a ) die drei Zangenarme als 
eine olivenfbrmige Spitze (£. I ) lieryorragen 


Fig 5 Dasselbe Instrument nach der Angabe Le Roy’s 
a Die aufsere Canule , 

h Der diese an ibrem lnntern Ende verstarkende Ring 
c Die innere, nut einem Maafsstabe versebene Canule 
d Das stahlerne, nngformige Stuck, welclies mittelst 
der Schraube 

e. geoffnet und gescblossen werden kann, und beide Ca- 
nulen unbeweghcb gegen emander 1 befestigt 


Fig 6 und 7 Das dritte Instrument derselben Art (Ai- 
thoprione a filet), jedoch oline das Netz — - In bei- 
den Figuren sind wieder die gleichen Tbeile auf gleicbe 
Weise bezeichnet Die Gte Figur stellt das Instrument 
von oben und geoffnet, die 7te dasselbe von der Seite 
und gescblossen dar — 

a, a Die aufsere Canule, cben so lang und eben so 
weit als bei den vongen beiden Instrumenten 

l Der diese Canule an ibrem lnntern Ende umgebende 
Ring, in welchem sich 

c. die Schraube zur Befestigung des Stilets bewegt 

d, d Die innere Canule 

e e , f f , g g Die drei Arme , m welclic sich die 
innere Canule spaltet und welcbe sich an den Knopf 
(p ) befestigen 

h, h Der vierte, gabelformig gespaltene Arm der in 
nern Canule 

( Die sich m ihm bewcgende, verscluebbare, silberne 
Platte 

k , k Das zwiscben der mnern und aufsern Canule fort-' 

laufende Stilet 

l, l, /, l Die beiden, mit Gelenken m m , m. versehe- 
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hen Arme, welche in der 6 ten Eigur ,ausgebreitet, 
m dei 7 ten aber an einander, gelcgl sind. ' ’ 
n Erne silberne Platte am vordern Theil des Instru- 
ments, welclie den Armen (/ ) zur Befestigung - 
dient ' 

o, o Die beiden kleinen Schenkel, in welclie das Sti- 
let (k ) endigt und welche die Ausbieitung der 
Arme (/) bedmgen. 

p Der vordere Endknopf des Instruments r 


Fig 8 Der Drehstuhl nach der Angabe Le Roy’s nut 
dem Perforator und dem vordern Theile det innern 
' und aufsern Canule des Hauplinstruments 
a, cu Die aufsere Canule 

l, b Die inhere, welche von dem Schenhel g. in h 
umfafst wird 

c, c Der aus der innern Canule hervorragende Perforator. 
d Die unbeweghclie Rolle 

e. Der auf dem Perforator bewcgliche Ring zur Ver- 

schliefsung des Zwischenraums zwiscben diesem und 
der innern Canule 

f, f Der wagerechte, nut einem Maafsstabe verselicne 

Schenkel des Drelistuhls 

g Der vordere senkreclite, in ,zwei Arme gespaltene 
Schenkel 

h. Die lialbcirkelformige Biegung, welche jeder dieser 
Arme maclit 

i Die Scliraube, welche beide Arme gegenemander 
druckt 

k Der luntere, senkrechte, bewegliche, gleichfalls in zwei 
Arme gespaltene Schenkel 
l Die hogenfornuge Krummung dieser Arme 
7ii _ Die Scliraube, durcli welche sie einander genahert 
werden 

m Die Scliraube, verimltelst welch er dieser Schenkel 
gegcn den wagerechten /, /. befestigt wird 

7 * 
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o Der dickere Theil dieses Stucks, durch welchen der 
Schenkel /, f durcligehet , -> 


Alle diese Zeiclmungen stellen die Instrumente in -na- 
turliclier Grofse vor 

/ 1 l 


Fig 9 Der Drelistulil nach der Angabe Civiale’s, um 
-f- verkleinert 

a, l, c Das mittlere, in b und c verdickte, messmgne 
Stuck 

d, e. Der untere viereckige Theil, welclier durcli erne 
Oeffnung in c durcligehet, bci e rund wird, und 
sich an die untere Platte m f hefestigt 
f, g, h Die drei Seiten ernes Wurfels, welche nach 
unten und zu beiden Seiten rechtwinklig neben ein- 
ander gcstellt smd Jedes der beiden seitlicken 
Stucke ist nach mnen nut zwei Furcben verseben, 
m welclie die Hervorragungen f, f Fig 3 genau 
< passen 

i. Das dnlte, obere^ runde Stuck nut der stablemen 
Spitze in Ic i 

4 l, m Zwei Scbrauben, durcli welclie die drei bewegh- 
cben Stucke, aus welclien der Drebstulil besteht, 
gegenemander hefestigt und unbeweglicb gemaclit 
werden konnen < 


, Fig 10 Die Rolle Civiale’s, welclie an das luntere 
Ende des Perforators angeschroben wird — 

a, a Die beiden auf jeder Halfte liegenden stablemen 

kleinen Balken 

b , b Die beiden Scbrauben, welclie quer von einem 

Balken zum andern gehen 
c Die mittlere viereckige Oeffnung 


‘ Fig 11 Fine von den auf elastischem Stiele rubcnden 
Feilen zur Zerreibung des Steins Die in dieser Figur 



dargestellte Feile ist mit transversellen Furclicn und 
Erbabenheiten besetzt, und bestmunt durcli Yorsclue- 
bcn und Zurucbziehen auf den Stem zu wirLcn 


Fig 12 Erne gespaltene, durcli Rotation zu bencgende 
Feile fur die Zerreibung des Steins 
a. Die hoble, m zwei Feilen b, b gespaltene Robre 
c, c Das durcli diese Rohre laufende Stilet, welches die 
Entfernung der beiden Arme b, b. bedmgt und ibre 
" Festigbeit vermebrt 



A n h a n g 


i Die aiif der , beigefugten Tafel abgcblldctcn , von Le Roy 
crfundenen , zur beschriebenen Operation erfordcrlicben Instru- 
mente verfertigt in Pans von den mir bekannt gevvordenen In- 
strumcntcnmachcrn am besten , , 

Mr. Montmirel , fabricant d' instrument de Chuurgie, 
rue Serpente No 12 ' 

und zavar zu folgcnden, freihch schr bohen Preiscn 
a Das Instiumcnt Fig 1. Lithoprionc h. rcs- 

sorts fur 150 Francs 

b Das Instrument Fig 5. Pmcc a trots 

branches fur 150 — 

c Das Instrument Fig 6 Ltthopnone a filet 

fur 300 — — 

d Den Drclistubl Fig 8 mit dem Perforator 

und ciner Kurbel fui 100 — 

e Die beiden Feilcn Fig II und 12 jede fur 15 — 

f Die dreiarmige Zange zur Entfernung der 
Steinfragmente fur 


25 



Druckfehler. 


Bei der Entfemung des Druchortcs lnbcn sicli folgcndc, den 
Sinn entstellendc Druckfchler cingcschlichen, avclche nnn \or 
der Durchlesung zu aerbessern bittct 
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